Untersuchungen zur Präzision zweier verschiedener Oxymetriesysteme während standardisierter Höhen-Klima-Simulation by Schneider, Anja
Aus dem Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe - Abteilung Forschung
Wissenschaft und Lehre Luft- und Raumfahrtmedizin
Direktor: Oberstarzt Dr. med. Wolfgang Krause
Untersuchungen zur Pra¨zision zweier
verschiedener Oxymetriesysteme
wa¨hrend standardisierter
Ho¨hen - Klima - Simulation
Transmissionspulsoxymetrie im Vergleich
zur blutigen Sa¨ttigungsmessung
Dissertation
zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin
an der Medizinischen Fakulta¨t der
Ludwig - Maximilians - Universita¨t zu Mu¨nchen
vorgelegt von
Anja Schneider
aus Mu¨nchen
2012

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakulta¨t
der Universita¨t Mu¨nchen
Berichterstatter: Prof. Dr. med. R. Knitza
Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. Klaus Mees
Mitbetreuung durch den
promovierten Mitarbeiter:
PD Dr. med. C. Ledderhos
Dekan: Prof. Dr. med. Dr. h.c. M. Reiser,
FACR, FRCR
Tag der mu¨ndlichen Pru¨fung: 8.3.2012

Meinen Eltern

INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG 1
1.1 Pulsoxymetrie - eine zuverla¨ssige U¨berwachungsmethode in vielen Berei-
chen der Medizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Prinzip der Pulsoxymetrie, Transmissions- und Reflexionsverfah-
ren, Messprinzip der saO2 mittels arterieller Blutgasanalyse . . . . 2
1.1.2 Symptomatik des Sauerstoffmangels und Mo¨glichkeiten seiner De-
tektion im Flugbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Pra¨zision und Kalibrierung der Pulsoxymetrie in hypobarer Hypoxie . . . 11
2 FRAGESTELLUNG 12
3 METHODIK 14
3.1 Probanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Versuchsaufbau und -ablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.1 Ho¨henklimasimulationsanlage der Luftwaffe, Abteilung II - Flug-
physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.2 Zeitlicher Versuchsablauf - standardisiertes Ho¨hen-Zeit-Profil . . . 19
3.2.3 Technischer Versuchsablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.3.1 Vorbereitungsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.3.2 Probengewinnung - Abnahme von Kapillarblut aus der
Fingerbeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.4 Aufbau, Vernetzung und Datenu¨bermittlung . . . . . . . . . . . . 23
3.3 Messmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3.1 ABL 800 FLEX (Radiometer, Copenhagen, Da¨nemark) - Blutgas-
Oxymetrie- Elektrolyt- und Metabolit-Analysator . . . . . . . . . 24
3.3.2 Criticare 504 (Criticare Systems Inc. Waukesha, USA) - Transmis-
sionspulsoxymetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3.3 Wiener Determinationstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4 Auswertung und statistische Bearbeitung der Ergebnisse . . . . . . . . . 30
4 ERGEBNISSE 32
4.1 Vergleich der Transmissionspulsoxymetriemessungen (Criticare 504) mit
den blutigen Sauerstoffsa¨ttigungsmessungen (ABL 800 FLEX) . . . . . . 32
4.1.1 U¨bersicht u¨ber die erhobenen Sa¨ttigungswerte . . . . . . . . . . . 32
4.1.2 Verhalten der gemessenen Sa¨ttigungswerte auf den verschiedenen
Ho¨hen-Plateaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.1.3 Verhalten der mittleren Sauerstoffsa¨ttigungen nach Segmentierung
des Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des ABL 800 FLEX von
je 5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1.4 Mittlerer Bias von Criticare 504 im Vergleich zum ABL 800 FLEX 38
4.1.4.1 Mittlerer Bias unter Normoxie . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1.4.2 Mittlerer Bias im stark hypoxischen Bereich . . . . . . . 39
4.2 Vergleich der unterschiedlichen Pulsoxymetriesensoren nach Tragekomfort 40
4.3 Vergleich der Doppelbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.4 Ergebnisse des Wiener Determinationstests . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4.1 Ergebnisse der einzelnen Reizqualita¨ten . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4.2 Ergebnisse des DT in Abha¨ngigkeit von der individuell erreichten
Sa¨ttigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4.3 Vergleich der einzelnen Reize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5 DISKUSSION 50
5.1 Methodenkritische Betrachtung des Vorgehens und der Messverfahren . . 50
5.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6 ZUSAMMENFASSUNG 66
7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 68
8 TABELLENVERZEICHNIS 69
9 LITERATURVERZEICHNIS 70
10 VERZEICHNIS DER ABKU¨RZUNGEN 77
11 DANKSAGUNG 79
12 LEBENSLAUF 80
13 ERKLA¨RUNG 81


1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Seit der Mensch das Fliegen entdeckt hat, ist er mit den Gefahren, die diese Art der Fort-
bewegung mit sich bringt, konfrontiert. Die Vera¨nderungen des Luftdruckes fu¨hren mit
zunehmender Ho¨he nicht nur zur Abnahme des Sauerstoffpartialdruckes (pO2) und damit
zu einem reduzierten Sauerstoffangebot fu¨r den Organismus, sondern haben auch deut-
liche Vera¨nderungen mit entsprechenden Beschwerden in den pneumatisierten Ra¨umen
des Ko¨rpers zur Konsequenz. Thermische Vera¨nderungen und Strahlung stellen eine
weitere Belastung fu¨r den Menschen dar. Abha¨ngig von Flugmuster und Beschleuni-
gung sowie vom verwendeten Luftfahrzeug wirkt ein Vielfaches der Erdbeschleunigung
auf Pilot und Besatzungsmitglieder [42]. Der aus dem in Ho¨he verminderten Sauer-
stoffpartialdruck resultierende Sauerstoffmangel, stellt nach wie vor eine der gro¨ßten
gesundheitlichen Gefahren fu¨r den Ko¨rper dar. Durch den Einsatz von Druckkabinen
in Flugzeugen sowie professionelles Training von Besatzungen konnte diese Bedrohung
zwar reduziert werden, geho¨rt aber auch heute noch nicht ga¨nzlich der Vergangenheit
an [9].
Mit der zunehmenden Globalisierung hat sich das Einsatzprofil der Bundeswehr, ins-
besondere auch ihrer fliegerisch ta¨tigen Verba¨nde, deutlich gewandelt. In Afghanistan
beispielsweise erreicht das Hindukuschgebirge Ho¨hen von u¨ber 7.000 Meter, welche auch
von Luftfahrzeugen ohne Druckkabine, insbesondere Hubschraubern, u¨berflogen werden
mu¨ssen. Einsa¨tze in großen Ho¨hen bringen fu¨r Besatzungen dieser Hubschrauber damit
ein nicht außer Acht zu lassendes Risiko eines plo¨tzlich und unerwartet auftretenden
Sauerstoffmangels mit sich.
Zur Ausbildung der fliegenden Besatzungen finden Simulationen von Ho¨henbedingun-
gen in der Unterdruckkammer des Flugmedizinischen Institutes der Luftwaffe unter kon-
tinuierlicher U¨berwachung von Sauerstoffsa¨ttigung, EKG und Atemfrequenz regelma¨ßig
statt. Erga¨nzt werden diese Lehrga¨nge durch den Einsatz von geeigneten Testsyste-
men, die dazu konzipiert sind, die psychophysiologischen Leistungsgrenzen des Men-
schen zu demonstrieren. Im realen Flugbetrieb konnte sich jedoch eine kontinuierliche
U¨berwachung der Vitalparameter, insbesondere der Sauerstoffsa¨ttigung zur Detektion
eines plo¨tzlich auftretenden Sauerstoffmangels bis jetzt nicht etablieren. Zur Minimie-
rung der aus Sauerstoffmangel resultierenden Gefahren fu¨r Pilot und Besatzungsmitglie-
der werden derzeit verschiedene Forschungsprojekte durchgefu¨hrt. Die Untersuchung der
Verla¨sslichkeit und Praktikabilita¨t der Pulsoxymetrie ist ein Ansatz, den Routineflugbe-
trieb in Zukunft so sicher wie mo¨glich zu gestalten.
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1.1 Pulsoxymetrie - eine zuverla¨ssige U¨berwachungsmethode in
vielen Bereichen der Medizin
1.1.1 Prinzip der Pulsoxymetrie, Transmissions- und Reflexionsverfahren,
Messprinzip der saO2 mittels arterieller Blutgasanalyse
Der Begriff
”
Oxymeter“ wurde 1942 von Millikan eingefu¨hrt [57, 67]. Damit bezeichne-
te er ein Gera¨t, das, appliziert am Ohr, den Sauerstoffgehalt des Ha¨moglobins messen
konnte und beim Training von Piloten in der milita¨rischen Fliegerei zum Einsatz kam.
Heute gibt es drei Doma¨nen der Oxymetrie; die nichtinvasive Pulsoxymetrie, die invasi-
ve Messung der Sauerstoffsa¨ttigung mittels fiberoptischer Katheter und die Bestimmung
der Sauerstoffsa¨ttigung durch (arterielle) Blutgasanalyse [57]. Die Messtechnik der Puls-
oxymetrie wurde erst durch eine Entdeckung von Takuo Aoyagi 1972 mo¨glich. Er fand
heraus, dass die pulsatile Komponente der Arterien es zulassen wu¨rde, die rein arterielle
Sauerstoffsa¨ttigung zu bestimmen [1, 36, 57, 64].
”
Einfach, kontinuierlich, nichtinvasiv“ [65, 66], diese drei Adjektive beschreiben die
Technik der Pulsoxymetrie, die als zuverla¨ssige und effektive U¨berwachungsmethode in
vielen Bereichen der Medizin Einzug gehalten hat [33, 41, 60]. Das Verfahren geho¨rt in
der Ana¨sthesie, Notfall- und Intensivmedizin zum Standard; große klinische Studien rich-
ten ihren Fokus in den letzten Jahren versta¨rkt auf die pulsoxymetrische U¨berwachung
von Neu- oder Fru¨hgeborenen [30] sowie des Feten sub partu [28, 29, 34].
Die Messalgorithmen der Pulsoxymetrie beruhen auf zwei Grundlagen, die miteinander
kombiniert werden:
1. der Spektralphotometrie und
2. der Photoplethysmographie.
Die physikalische Grundlage des spektralphotometrischen Verfahrens basiert auf dem
Gesetz von Lambert-Beer:
Eλ = − lg
(
I
I0
)
= lg
(
I0
I
)
= ε · d · c . (1)
Dieses beschreibt allgemein die Abschwa¨chung von Strahlung beim Durchtritt durch eine
absorbierende Substanz.
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Hierbei sind
Eλ = Extinktion
I0 = einstrahlende Lichtintensita¨t
I = austretende Lichtintensita¨t
ε = dekadischer molarer Extinktionskoeffizient bei der Wellenla¨nge λ
d = Schichtdicke der Lo¨sung
c = Konzentration der absorbierenden Substanz in der Lo¨sung
Die Abschwa¨chung der Strahlungsintensita¨t ist proportional zur Konzentration der durch-
strahlten Substanz und zur La¨nge des Lichtweges durch die Probe. Ein Maß fu¨r die
Schwa¨chung der Strahlung ist die Extinktion (optische Dichte oder Absorbanz fu¨r Licht
der Wellenla¨nge λ) [49].
In der konkreten Versuchsanordnung trifft Licht definierter Wellenla¨nge (i.e. mono-
chromatisches Licht) aus einer Strahlungsquelle auf eine homogene Flu¨ssigkeit in ei-
ner Ku¨vette. Das Licht erfa¨hrt dadurch eine Abnahme an Intensita¨t. Eine Photozelle
misst die Lichtintensita¨t nach Durchstrahlen der Flu¨ssigkeit. Die Extinktion als Maß
der Abschwa¨chung entspricht dem negativen dekadischen Logarithmus des Transmis-
sionsgrades, der als Anteil der durchgelassenen Strahlung (I/I0) bzw. dem dekadischen
Logarithmus von einstrahlender zu austretender Lichtintensita¨t (I0/I) definiert wird.
Bei gegebener Wellenla¨nge wird die Extinktion von der Konzentration der Lo¨sung c,
der Schichtdicke d und dem Extinktionskoeffizienten ε der durchstrahlten Substanz be-
stimmt. Der Extinktionskoeffizient selbst ist eine wellenla¨ngenabha¨ngige Gro¨ße, die fu¨r
jede Licht absorbierende Substanz charakteristisch ist, d.h. bei sonst konstanten Be-
dingungen - bestimmte Wellenla¨nge, definierte Ku¨vettendicke - ist der Absorptionsgrad
proportional zur Konzentration des Stoffes. Bei der Gewebespektroskopie spielen zu-
dem Streuungs-, Beugungs-, und Reflexionspha¨nomene eine Rolle, die das Gesetz nach
Lambert- Beer unberu¨cksichtigt la¨sst.
Die Messtechnik der Pulsoxymetrie macht sich die Unterschiede der Absorptions-
spektren von Oxy- und Desoxyha¨moglobin zu Nutze, um die Sauerstoffsa¨ttigung zu
bestimmen. Beide Moleku¨le absorbieren Licht mit einer Wellenla¨nge von unter 600 nm
so stark, dass valide Messbedingungen nicht erfu¨llt sind. Im Bereich von rotem bzw. in-
frarotem Licht, also bei Wellenla¨ngen von 600 - 1000 nm, wirkt das Ha¨moglobinmoleku¨l
allerdings als spezifischer optischer Filter. Desoxyha¨moglobin absorbiert Licht im roten
Bereich (660 nm) etwa 10fach sta¨rker als Oxyha¨moglobin [67]. Das Absorptionsmaximum
3
1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Abbildung 1: Veranschaulichung des Gesetzes von Lambert-Beer (modifiziert nach [71])
des Oxyha¨moglobins liegt dagegen im Bereich von 880 - 950 nm. Daher werden diese
beiden Wellenla¨ngen, na¨mlich 660 nm und meist 940 nm bevorzugt zur Bestimmung der
Sauerstoffsa¨ttigung in Pulsoxymetriegera¨ten verwendet.
Das Blut von Erwachsenen entha¨lt vier Subtypen des Ha¨moglobins: Das Oxyha¨mo-
globin (O2Hb), das desoxygenierte Ha¨moglobin (Hb), das Metha¨moglobin (MetHb) und
das Carboxyha¨moglobin (COHb). Bei Gesunden entha¨lt das Blut MetHb und COHb
in fu¨r die Sa¨ttigungsmessung vernachla¨ssigbar geringen Konzentrationen. Es haben sich
zwei unterschiedliche Definitionen der Sauerstoffsa¨ttigung im Blut ergeben, na¨mlich die
sogenannte funktionelle Sauerstoffsa¨ttigung:
psO2 =
cO2Hb
cO2Hb + cHb
· 100% (2)
und die fraktionelle Sauerstoffsa¨ttigung nach [67, 73]:
saO2 =
cO2Hb
cO2Hb + cHb + cCOHb + cMetHb
· 100% . (3)
Mit zwei Wellenla¨ngen messende Pulsoxymetriesysteme ermitteln die sog. funktionelle
Sa¨ttigung (psO2) - ein Verfahren, welches MetHb und COHb unberu¨cksichtigt la¨sst, da
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Abbildung 2: Absorptionsspektren von Ha¨moglobin und Oxyha¨moglobin nach [17]
diese Moleku¨le im Hinblick auf O2 - Bindung- und Abgabe keine physiologische Funk-
tion ausu¨ben. Die Blutgasanalyse dagegen bestimmt die fraktionelle und damit exaktere
Sauerstoffsa¨ttigung des Ha¨moglobins im arteriellen Blut bzw. im arterialisierten Kapil-
larblut (saO2) [73].
Es ist wichtig zu erwa¨hnen, dass Blut keine homogene Lo¨sung im eigentlichen Sinn
darstellt. Das Gesetz nach Lambert-Beer ist, exakt betrachtet, nur auf eine optisch klare
Lo¨sung von Ha¨moglobin anwendbar. Dennoch kann es zu Messungen der Lichtabsorption
von Blut in erster Na¨herung als gu¨ltig betrachtet werden [57, 36]. Allerdings macht diese
Tatsache empirische Kalibrierungsverfahren gegen einen Goldstandard, in diesem Falle
die Blutgasanalyse, unvermeidlich [38, 57].
Der zweite Pfeiler der Pulsoxymetrie ist die Photoplethysmographie, deren Prinzip
darauf beruht, Licht in Gewebe einzustrahlen, sowie gleichzeitig die aus dem durch-
strahlten Gewebe austretende Lichtintensita¨t zu messen [26]. Das auf dem Photosensor
eintreffende, aus dem Gewebe ausstrahlende Signal la¨sst sich in zwei unterschiedliche
Komponenten gliedern, eine konstante (direct current = DC,
”
Gleichspannung“) und
eine inkonstante, sich periodisch vera¨ndernde (alternating current = AC,
”
Wechselspan-
nung“) Komponente. Der AC-Bereich repra¨sentiert den vera¨nderlichen Anteil von Ar-
terien und Arteriolen und entha¨lt somit insbesondere den pulssynchronen Anteil. Der
konstante Anteil setzt sich aus den nicht pulssynchronen Anteilen des arteriellen, veno¨sen
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Abbildung 3: Darstellung der pulsierenden Komponente (alternating current = Wech-
selanteil) und der konstanten Komponente (direct current = Gleichanteil)
des transmittierten Lichtes. Modifiziert nach [32].
und kapilla¨ren Blutes, sowie dem Gewebebett und der Haut zusammen. Die genaue Un-
terscheidung der DC- und AC- Signale ist fu¨r die Pulsoxymetrie wichtig, da die arterielle
Sauerstoffsa¨ttigung ermittelt werden soll. Die isolierten AC-Signale des Photoplethys-
mographen dienen daher zur Ermittlung der psO2 im jeweiligen Pulsoxymeter. Zur em-
pirischen Bestimmung der (funktionellen) Sauerstoffsa¨ttigung werden innerhalb eines
Pulszyklus die AC- und DC-Fraktion jeweils bei 660 nm und 940 nm ins Verha¨ltnis
gesetzt. Daraus ergibt sich nach [67] als Verha¨ltnis der pulsierenden und konstanten
Signalanteile bei rotem und infrarotem Licht:
R =
Amplitude der Absorption im roten Bereich
Amplitude der Absorption im infraroten Bereich
≈ AC(660)
DC(660)
· DC(940)
AC(940)
(4)
Aus den jeweiligen Messwerten R kann eine Kalibrierungskurve erstellt werden, aus der
spa¨ter die Sa¨ttigung ermittelt wird.
In modernen Pulsoxymetern werden Rot- und Infrarotlicht zweier definierter Wellen-
la¨ngen mittels lichtemittierender Dioden (light emitting diods, LED) abwechselnd durch
das Gewebe geschickt.
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Bezu¨glich des realisierten Messprinzips bei der Pulsoxymetrie stehen Transmissionssen-
soren und Reflexionssensoren zur Verfu¨gung. Beim Transmissionssystem liegen Licht-
quelle und Photodiode als Detektor fu¨r die eintreffende Lichtintensita¨t einander ge-
genu¨ber, wa¨hrend beim Reflexionssystem beide auf einer Seite liegen. Die mechanische
Fixierung wird je nach Baureihe und Messprinzip durch Klemmsensoren und Klebesen-
soren ermo¨glicht. Letztere lassen sich als Reflexionssensoren insbesondere an der Stirn
des zu U¨berwachenden befestigen [35, 66].
Nach wie vor gilt die blutige Bestimmung der Sauerstoffsa¨ttigung des Ha¨moglobins
als Goldstandard zur U¨berpru¨fung der Messgenauigkeit eines Pulsoxymeters [23, 50].
Auch dieses Verfahren basiert auf der linearen Beziehung zwischen Lichtabsorption und
Konzentration einer Lo¨sung, die von Lambert-Beer aufgestellt wurde, so dass die oben
erla¨uterten physikalischen Zusammenha¨nge hier ebenso gelten.
Viele einzelne Entdeckungen und Erfindungen [57] haben zu einem ausgereiften Mess-
prinzip der Sauerstoffsa¨ttigung in den modernen Blutgasanalysegera¨ten gefu¨hrt. Ein Teil
der gewonnenen Blutprobe wird in eine genormte Ku¨vette verbracht und ha¨molysiert.
Das einstrahlende Licht, das eine definierte Wegla¨nge zuru¨cklegt, wird nach Durchstrah-
len der Ku¨vette in die einzelnen Spektralbereiche zerlegt, die von einem Photodioden-
Array erfasst und in Signale umgewandelt werden, die zur Berechnung nach den o.g.
Prinzipien dienen. Von Vorteil hierbei ist, dass durch die Verwendung vieler Wellenla¨ngen
auch Dysha¨moglobina¨mien (COHb und MetHb) erkannt werden ko¨nnen.
1.1.2 Symptomatik des Sauerstoffmangels und Mo¨glichkeiten seiner Detektion
im Flugbetrieb
In Ho¨he sind Luftfahrzeugfu¨hrer verschiedenen Belastungen wie Ka¨lte, Strahlung und
der Abnahme des atmospha¨rischen Druckes ausgesetzt [32]. Eine der wichtigsten Kom-
ponenten des abnehmenden atmospha¨rischen Druckes ist die damit verbundene Reduk-
tion des Sauerstoffpartialdruckes in der Umgebungsluft. Der daraus resultierende Sauer-
stoffmangel tritt ha¨ufig rasch und unbemerkt ein. Aggravierend kommt hinzu, dass die
dazugeho¨rigen Symptome gro¨ßten interindividuellen Schwankungen unterliegen, ja so-
gar bei ein und derselben Person die Symptomatik unterschiedlich und in nacheinander
folgenden O2-Mangelsituationen nicht identisch reproduzierbar sein kann. Umso mehr
gewinnt die Fru¨herkennung eines Sauerstoffmangels insbesondere beim fliegenden Per-
sonal an Bedeutung.
7
1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Ha¨ufige subjektiv beschriebene Symptome sind, nach [42]:
• Beklemmungs-, Angst- und Druckgefu¨hl, letzteres insbesondere im Kopf, hinter
den Augen, in Brust oder Bauch
• Para¨sthesien in einzelnen Ko¨rperregionen oder am ganzen Ko¨rper, Wa¨rme- und
Ka¨ltegefu¨hl, Hitzewallungen
• Mu¨digkeit, Schwindel, Benommenheit
• Einschra¨nkung oder Verdunklung des Gesichtsfeldes und des Farbsehens, verschwom-
menes Sehen, Augenflimmern
Wichtige objektive Symptome sind:
• Anstieg der Herz - und Atemfrequenz
• Periphere Zyanose
• Fru¨hzeitig verlangsamte Dunkeladaptation
• Beeintra¨chtigung der Aufmerksamkeits-, Denk- und Geda¨chtnisleistung
• Einschra¨nkung des Urteilsvermo¨gens und der Kritikfa¨higkeit und verlangsamte
Auffassungsgabe
• Sto¨rungen der ko¨rperlichen und koordinativen Reaktionsfa¨higkeiten
• Verlust des Bewusstseins
Die physiologischen Adaptationsmechanismen sind komplex und haben in erster Linie
die Sicherstellung der Sauerstoffversorgung des Organismus zum Ziel. Sie betreffen das
kardiopulmonale System, den renal gesteuerten Elektrolyt- und Wasserhaushalt, cere-
brale bzw. hormonelle Regelkreise sowie die Zusammensetzung der Blutkomponenten
[32].
Besonders gefa¨hrlich ist die Mo¨glichkeit einer euphorisierenden Wirkung der Hypoxie.
Ein Erstickungsgefu¨hl kann trotz ausgepra¨gtem Sauerstoffmangel fehlen, die Anfangs-
symptome sind von der Hyperventilation schwer zu unterscheiden. Ko¨rperliche Fitness
wirkt sich auf die Ho¨hentoleranz positiv aus, wohingegen ko¨rperliche Aktivita¨t, extreme
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Umgebungstemperaturen, Krankheit, Stress und psychische Erregung die Ho¨hentoleranz
herabsetzen [14, 42].
Ein vermindertes Sauerstoffangebot fu¨r den Organismus kann sich aus pathophysiolo-
gisch unterschiedlichen Kausalzusammenha¨ngen ergeben. In der Lunge und konsekutiv
im Blut fu¨hrt das verminderte O2-Angebot rasch zu einem sinkenden pO2 mit dem Re-
sultat einer abnehmenden Sauerstoffsa¨ttigung. Es entsteht eine sog. Hypoxie, die eine
verminderte O2-Versorgung des gesamten Organismus zur Folge hat.
Die hypobare Hypoxie ist eine Form der hypoxischen Hypoxie. Fu¨r das reduzierte
Sauerstoffangebot im Organismus ist in diesem Fall der bei zunehmender Ho¨he natu¨r-
licherweise abnehmende Sauerstoffpartialdruck der Umgebungsluft ursa¨chlich.
Bis etwa 7.000 Fuß (ft, 1 ft = 30,48 cm, nachfolgend alle Ho¨henangaben in ft zur
Orientierung s. auch Abb. 4) erstreckt sich die sog. Indifferenzzone, in der keine Sauer-
stoffmangelsymptome zu erwarten sind. Obwohl der Sauerstoffpartialdruck der Umge-
bungsluft bereits sinkt, kommt es nur zu minimalen Vera¨nderungen des pO2 in den Al-
veolen (pAO2). Die Symptome des Sauerstoffmangels werden von Gesunden bis in eine
Ho¨he von 10.000 - 12.000 ft durch physiologische Kompensationsmechanismen wie Stei-
gerung des Herzzeitvolumens (HZV) oder ma¨ßiggradige Hyperventilation ausgeglichen
(Zone der vollsta¨ndigen Kompensation). In Ho¨hen >12.000 ft ist mit einer zunehmen-
den Leistungseinschra¨nkung zu rechnen, und O2-Mangelsymptome ko¨nnen nicht mehr
vollsta¨ndig kompensiert werden (Zone der unvollsta¨ndigen Kompensation). Ab 22.000 ft
beginnt die kritische Zone, in der keine Kompensation mehr mo¨glich ist und Sauerstoff
substituiert werden muss. Oberhalb dieser Ho¨hen beginnt die sog. to¨dliche Zone die stu-
fenlos zu Handlungsunfa¨higkeit und Bewusstlosigkeit fu¨hrt [42, 32]. Die
”
time of usefull
consciousness“ (TUC) ist definiert als die Zeitspanne in welcher ein Pilot trotz man-
gelnder O2-Versorgung noch in der Lage, ist nach fliegerischen Standards zu agieren.
Die TUC verku¨rzt sich mit zunehmender Ho¨he und endet, wenn eine ada¨quate Reaktion
des Piloten ausbleibt. Diese Zusammenha¨nge werden in Abbildung 4 veranschaulicht.
Tabelle 1 verdeutlicht den oben beschriebenen Kausalzusammenhang des Abfalls der
Partialdru¨cke in der Umgebungsluft, sowie von O2 und CO2 in der Arterie auf den in
dieser Untersuchungsreihe verwendeten Ho¨henplateaus.
Obwohl die Pulsoxymetrie zu Demonstrations- und Schulungszwecken regelma¨ßig ein-
gesetzt wird, hat sich die Messtechnik im realen Flugbetrieb noch nicht durchsetzen
ko¨nnen. Die im klinischen Alltag etablierte Methode der Transmissionspulsoxymetrie ins-
besondere deshalb nicht, weil die dafu¨r notwendigen Messorte wie Finger, Ohrla¨ppchen
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Abbildung 4: U¨bersicht u¨ber wichtige Charakteristika der einzelnen Zonen der hypoba-
ren Hypoxie [14]
.
Ho¨he
[ft]
Luftdruck
[mmHg]
pO2
[mmHg]
paO2
[mmHg]
paCO2
[mmHg]
8.000
(2438m)
564,64 118,29 68,9 36
15.000
(4572 m)
429,01 89,88 45 32
18.000
(5486 m)
379,73 79,55 37,8 30,4
Tabelle 1: Zusammenha¨nge von Ho¨he, Umgebungsluftdruck und relevanten Gasdru¨cken
nach [14]
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und Zehen beim Luftfahrzeugfu¨hrer an seinem
”
Arbeitsplatz Cockpit“ nicht zuga¨nglich
sind. Als logische Konsequenz aus den o.g. Gefahren erscheint es daher sinnvoll, eine
probate U¨berwachungsmethode fu¨r den Flugbetrieb zu evaluieren, die ein einfaches Mo-
nitoring des zentralen Gefahrenpunktes, na¨mlich das Absinken der Sauerstoffsa¨ttigung in
gesundheitskritische Bereiche, gewa¨hrleisten wu¨rde. Unter Beachtung bestimmter Kau-
telen (ausreichende Pra¨zision, bewegungsartefaktfreie Messbedingungen etc.) bietet sich
die Reflexionspulsoxymetrie als nichtinvasive, einfach zu handhabende Technik hierfu¨r
geradezu an.
Um psychophysiologische Leistungsgrenzen bei Sauerstoffmangel festlegen zu ko¨nnen,
mu¨ssen entsprechend dafu¨r geeignete Testsysteme in einer ersten Experimentalreihe hel-
fen, diese Grenzen zu validieren.
1.2 Pra¨zision und Kalibrierung der Pulsoxymetrie in hypobarer
Hypoxie
Die Fehlerquote von verschiedenen Pulsoxymetriegera¨ten im Bereich von 100-70% psO2
wurde in zahlreichen Studien und Messreihen in normobarer Hypoxie mit ±3% ermittelt
[58]. Allgemein ist der Messfehler gro¨ßer, je niedriger die psO2 ist [46, 58, 59, 60, 70].
Als Goldstandard zur U¨berpru¨fung dient stets die saO2 bestimmt mittels Blutgasana-
lysegera¨t [46]. Severinghaus definiert in seinem Review 1992 [58], dass der Bias, wel-
cher die Differenz zwischen den Werten des Referenzgera¨tes und den Werten des Test-
gera¨tes dimensioniert, und dessen Standardabweichung die besten Indices zur Pra¨zi-
sionsbestimmung eines Pulsoxymetriesystems sind. Generell sind Experimentalreihen,
die eine Sauerstoffsa¨ttigung von Probanden unter 70% vorsehen, auf Grund ethischer Be-
lange kaum durchzufu¨hren. Severinghaus hat in seinen Artikeln
”
Accuracy of Response
of Six Pulse Oximeters to Profound Hypoxia“ [59] und
”
Errors in 14 Pulse Oximeters
during profound Hypoxia“ [60] in welchen Probanden kurzzeitig 40% psO2 erreichten
eine mangelnde Pra¨zision, mit Unter- und U¨berscha¨tzung der psO2 nachgewiesen.
Weiterhin hatten Versuchsreihen auch das Erstellen von Kalibrierungskurven, also der
Zuordnung eines Wertes fu¨r das gemessene Verha¨ltnis von Extinktion- rot/infrarot [37]
zum Ziel, was gerade im Niedrigsa¨ttigungsbereich schwierig ist. Deshalb wurden ver-
mehrt Experimente mit verschiedenen in-vitro Testsystemen durchgefu¨hrt, um in der
Lage zu sein, genaue und probandenunabha¨ngige Kalibrierungskurven bis in niedrigste
Sa¨ttigungsbereiche hinein erstellen zu ko¨nnen [22, 23, 50, 51]. Zudem gibt es Bestrebun-
gen, mit experimentell bestimmten mathematischen Faktoren die Unsicherheiten in der
Kalibrierung dieser Messsysteme zu minimieren [75].
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Untersuchungen und Experimente zur Messgenauigkeit von Pulsoxymetern sind in der
Vergangenheit zahl- und variantenreich durchgefu¨hrt, publiziert und in Reviews resu¨miert
worden [11, 41, 58, 60, 70]. Sofern in den aufgefu¨hrten Fa¨llen die Probanden in Sauer-
stoffmangel versetzt wurden, geschah dies durch Einatmung eines hypoxischen Gasge-
misches [59, 60, 70]. Um in dem hier vorgestellten Projekt die Leistungsfa¨higkeit von
Pulsoxymetriesystemen unter flugmedizinisch mo¨glichst realen Bedingungen testen zu
ko¨nnen, musste eine Versuchsanordnung gewa¨hlt werden die Ho¨henbedingungen - also
hypobare Hypoxie - so realistisch wie mo¨glich widerspiegelt. Dies war insbesondere des-
halb no¨tig, weil Untersuchungen gezeigt haben, dass hypobare Hypoxie im Vergleich
zu normobarer Hypoxie neben Hypokapnie und Blutalkalose vor allem auch mit einer
ausgepra¨gteren Hypoxa¨mie und niedrigeren Sauerstoffsa¨ttigung assoziiert ist [53].
Die in dieser Promotion erhobenen Daten entstanden im Rahmen eines Forschungs-
projektes, das die Minimierung von Risiken eines plo¨tzlich und unerwartet auftreten-
den Sauerstoffmangels bei Besatzungen verschiedenster Luftfahrzeugmuster im ta¨gli-
chen Flugbetrieb durch Entwicklung eines Fru¨hwarnsystems zum Ziel hatte. Diese Ri-
siken werden beim U¨berfliegen gro¨ßerer Ho¨hen, wie es das vera¨nderte Einsatzspektrum
der Bundeswehr vermehrt verlangt, weniger kalkulierbar. Insbesondere kann die Ge-
fahr eines plo¨tzlich auftretenden Sauerstoffmangels in Luftfahrzeugen ohne Druckkabine
nicht sicher ausgeschlossen werden. Besonderer Fokus war bei den Untersuchungen da-
her auf Hubschrauberbesatzungen zu legen, da diese ohne Druckkabine regula¨r in Ho¨hen
bis 12.000 ft fliegen, unter besonderen Bedingungen durchaus auch bis 18.000 ft. Diese
Ho¨hen fu¨hren durch den sich manifestierenden Sauerstoffmangel bereits zu deutlichen
Vera¨nderungen im Organismus.
In einem ersten Schritt sollte daher die Verla¨sslichkeit der Messtechnik der Pulsoxyme-
trie unter Ho¨henbedingungen untersucht werden. In Kombination mit den Ergebnissen
eines definierten psychophysiologischen Leistungstests sollten daru¨ber hinaus Aussagen
u¨ber sa¨ttigungsbedingte Leistungseinschra¨nkungen in Ho¨he mo¨glich werden. Um die
zuku¨nftige Entwicklung eines Warnsensors fu¨r den realen Flugbetrieb zur Detektion ei-
nes kritischen Sauerstoffmangels voranzubringen, sollten im Rahmen dieses Projektes
die ersten Grundlagen geschaffen werden.
In der vorliegenden Dissertation sind die Daten der Transmissionspulsoxymetrie im
Vergleich zur blutigen saO2-Messung dargestellt.
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Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Aussagen u¨ber die Pra¨zision und Eignung der
Transmissionspulsoxymetrie als U¨berwachungsmethode in hypobarer Hypoxie ta¨tigen
zu ko¨nnen.
Hierbei interessierten im Besonderen:
1. Fragen zur Eignung der Transmissionspulsoxymetrie als Messverfahren
• Wie gut korrelieren die mit dem Transmissionspulsoxymeter Criticare 504
ermittelten Messwerte mit den aus Kapillarblut erhobenen Messparametern
des ABL 800 FLEX?
• Wie groß ist die Abweichung der Messwerte des Criticare 504 im gesamten
Messbereich im Vergleich zu den Referenzwerten des ABL 800 FLEX? Sind die
Abweichungen der Messwerte im hypoxischen Bereich gro¨ßer als unter norm-
oxischen Bedingungen und gegebenenfalls signifikant? - Welche Folgen haben
diese Ergebnisse fu¨r eine mo¨gliche Dimensionierung eines Warnschwellenwer-
tes fu¨r eine erniedrigte Sauerstoffsa¨ttigung? Wie verhielt sich das Transmis-
sionspulsoxymeter in der praktischen Anwendung im simulierten Flugbetrieb?
2. Fragen zur psychophysiologischen Leistungsfa¨higkeit unter Sauerstoffmangel
• Ist der Wiener Determinationstest (DT) geeignet, den mo¨glichen Abfall der
psychophysiologischen Leistungsfa¨higkeit bei Sauerstoffmangel wa¨hrend Ho¨-
henklimasimulation unter besonderer Beru¨cksichtigung der Ergebnisse der
Pulsoxymetrie zu objektivieren? La¨sst sich anhand der Testergebnisse des DT
ein mo¨glicher Warnschwellenwert fu¨r kritische Sa¨ttigungsabfa¨lle eingrenzen?
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3.1 Probanden
An der Studie nahmen im Januar und Februar 2005 insgesamt 51 Probanden teil. Die
Gruppe der Probanden setzte sich aus Soldaten der verschiedenen Verba¨nde der Bun-
deswehr, zivilen Angestellten der Bundeswehr sowie Zivilisten zusammen. Voraussetzung
fu¨r die Teilnahme an den Untersuchungen in hypobarer Hypoxie war eine gu¨ltige Wehr-
fliegerverwendungsfa¨higkeit (WFV) bei den Soldaten, bzw. fu¨r die zivilen Probanden
eine sog. Unterdruckkammertauglichkeit (Einschlusskriterium 1).
Die Wehrfliegerverwendungsfa¨higkeit ist dreistufig gegliedert. Die WFV-Grad I ist fu¨r
alle Bewerber des fliegerischen Dienstes obligat, die den Grundwehrdienst bereits vollen-
det haben und eine Laufbahn als Luftfahrzeugfu¨hrer avisieren. Daher gilt dieser WFV-
Grad I als medizinische Voraussetzung der Ausbildung sowohl zum Luftfahrzeugfu¨hrer
als auch zum Waffensystemoffizier. Piloten bzw. Besatzungsmitglieder, die entweder noch
in Ausbildung sind oder diese bereits vollendet haben, bedu¨rfen der WFV Grad II. Die
WFV-Grad III ist fu¨r alle weiteren Besatzungsangeho¨rigen sowie Personen, die nur gele-
gentlich zum dienstlichen Mitflug verpflichtet sind, Voraussetzung. Eine eingeschra¨nkte
WFV, die fu¨r die zivilen Probanden dieser Studie als Eingangsvoraussetzung genu¨gte,
fokussiert ihre Untersuchungen auf die kardiopulmonale Leistungsfa¨higkeit und auf die
HNO-a¨rztlichen Belange bezu¨glich des Unterdruckes.
Die Untersuchung erfolgte nach Zustimmung der Ethikkommission der Sa¨chsischen
Landesa¨rztekammer.
Alle an der Studie teilnehmenden Probanden wurden schriftlich und mu¨ndlich ausfu¨hr-
lich u¨ber das Prozedere, die Messungen und die Risiken der Untersuchung, insbesondere
in einer Ho¨henklimasimulationsanlage (HKS), aufgekla¨rt. Die freiwillige, schriftliche Ein-
willigungserkla¨rung aller Probanden wurde eingeholt (Einschlusskriterium 2). Unmittel-
bar vor der jeweiligen Kammerfahrt wurden alle Probanden durch den diensthabenden
Kammerarzt erneut auf die wichtigsten flugphysiologischen Zusammenha¨nge hingewie-
sen. Akute Beeintra¨chtigungen der Gesundheit wurden mittels eines kurzen Anamnese-
gespra¨ches und einer orientierenden ko¨rperlichen Untersuchung durch den diensthaben-
den Arzt ausgeschlossen. Jeder Proband wurde vor seiner Kammerfahrt mit folgendem
Equipment ausgestattet: ein Dreikanal-EKG, Stirnsensor des Reflexionspulsoxymeters
mit entsprechender Kabelverbindung zum aufzeichnenden Gera¨t am Handgelenk, Helm,
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(a) Proband mit Stirnsensor (b) Voll ausgestattete Probandin
(c) Probanden vor der HKS (d) Probanden in der HKS
Abbildung 5: Austattung der Probanden
Maske mit Schlauchsystem zur Steuerung und U¨berwachung der Ventilation des Proban-
den, sowie die Sprechverbindung zur Kommunikation in der HKS (Abb. 5 (a)-(d)). Der
Fingersensor des Criticare 504 ist fest in der HKS installiert und wurde dort angebracht.
Nach Einnahme des Sitzplatzes wurden die Probanden an die zentrale U¨berwachungs-
anlage fu¨r das medizinische Monitoring angeschlossen und alle Signale einer Pru¨fung
unterzogen. Alle verwendeten Gera¨te, Kabel und Verbindungen wurden vielfach in Ho¨he
getestet und ihre Leistungsfa¨higkeit auf Ho¨he fu¨r uneingeschra¨nkt befunden.
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3.2 Versuchsaufbau und -ablauf
3.2.1 Ho¨henklimasimulationsanlage der Luftwaffe, Abteilung II - Flugphysiologie
Alle Untersuchungen wurden in der HKS der Abteilung fu¨r Flugphysiologie des Flugme-
dizinischen Institutes der Luftwaffe in Ko¨nigsbru¨ck durchgefu¨hrt (Abb. 6 (a)-(d)). Diese
Anlage dient der mo¨glichst realen Simulation von Ho¨henbedingungen. Es handelt sich
hierbei um ein halbautomatisches System, das die jeweilige Ho¨he durch Druckminderung
verwirklicht. Die Anlage besteht aus zwei Kammern, einer gro¨ßeren Unterdruckkammer
(UK) und einer kleineren Dekompressionskammer (DK). Das medizinische Monitoring
der Kammer ermo¨glicht eine kontinuierliche U¨berwachung folgender Vitalparameter al-
ler Probanden: Herzfrequenz, EKG, Sauerstoffsa¨ttigung mittels Pulsoxymeter (psO2)
und Atemfrequenz. Die Ausstattung eines der mo¨glichen sechs Sitzpla¨tze beinhaltet eine
zentrale Einheit, an der sich der Aufsatz mit Verbindung des Beatmungsschlauches, die
Ausga¨nge fu¨r EKG, Transmissionspulsoxymetrie (Criticare 504), und Sprechverbindung
befinden. Diese wird vom Probanden bei Sprechwunsch eingeschaltet, um kommunizie-
ren zu ko¨nnen. Weiterhin ist jedem Sitzplatz ein Computerpaneel mit Bildschirm und
Benutzerkeyboard zugeordnet, das der sitzende Proband bei der Bearbeitung der psycho-
physiologischen Leistungstests bequem bedienen kann. Die U¨berwachung des Probanden
ist durch die Anwesenheit eines medizinisch ausgebildeten Innenbegleiters und eines Flie-
gerarztes außerhalb der Kammer bei jeder einzelnen Fahrt gewa¨hrleistet. Innenbegleiter
und Fliegerarzt sind u¨ber eine dauernde Sprechverbindung gegenseitig und mit der Kam-
mer verbunden.
Die Anlage wird neben der flugphysiologischen Ausbildung von Luftfahrzeugfu¨hrern
auch zu Forschungszwecken sowie fu¨r Gera¨tetestungen eingesetzt.
Die Erzeugung eines Unterdrucks wird durch zehn Drehschieber-Vakuumpumpen rea-
lisiert. Die U¨bertragung der Vitalparameter erfolgt durch ein vielkanaliges Messsystem,
das vakuumdicht aus der Kammerwand herausfu¨hrt und die U¨berwachung der Proban-
den sowie die Dokumentation aller wichtigen Daten gewa¨hrleistet.
Das gesamte System wird durch einen Rechner u¨berwacht und gesteuert (Abb. 6 (a)-(d)).
Eine genaue Einhaltung verschiedener Profilverla¨ufe mit geringer Toleranzbreite (simu-
lierte Ho¨he, Temperatur, Luftfeuchte) und zuverla¨ssiger Reproduzierbarkeit, die fu¨r jede
Art wissenschaftlicher Forschung von großer Wichtigkeit ist, wird somit garantiert.
Das hier beschriebene System, Tabelle 2 sind die Leistungskennziffern zu entnehmen,
ist auf Grund der technischen Voraussetzungen zu den weltweit fu¨hrenden zu za¨hlen.
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(a) UK Standardeinrichtung (b) Steuerungsanlage der HKS
(c) Aufzeichnung der Vitalparameter (d) Rechner zur Datenspeicherung
Abbildung 6: Ho¨henklimasimulationsanlage der Luftwaffe
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Maximal simulierbare Ho¨he 25.000 m (82.000 ft )
Aufstiegs/Abstiegsgeschwindigkeit
Unterdruckkammer (UK) max. 100 m/s (20.000 ft/min )
Dekompressionskammer (DK) max. 250 m/s (49.000 ft/min )
Klimatisierung in der HKS bis 7.500m
(25.000 ft)
Temperatur stufenlos einstellbar von +15 ℃ bis +50℃
Umtemperierungsgeschwindigkeit max. 16 K/h
relative Luftfeuchte stufenlos einstellbar von 35% bis 80%
Umfeuchtegeschwindigkeit max. 10%/h
Langzeitbetrieb
Bis 5.000 m (16.400 ft) Ho¨he mind. 21 Tage
Bis 7.000 m (23.000 ft) Ho¨he mind. 7 Tage
Bis 25.000 m (82.000 ft) Ho¨he mind. 8 Stunden
Innenraumabmessungen
nutzbare Grundfla¨che
UK 28,0 m²
DK 4,1 m²
Maximale Nutzho¨he 2,1 m
Einbringo¨ffnung 0,9 m x 1,7 m
Tabelle 2: Leistungskennziffern HKS
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Abbildung 7: Schematische Darstellung des Ho¨hen-Zeit-Profils. x-Achse: Zeit in Minu-
ten; y-Achse: Ho¨he in ft; Aufstiegsgeschwindigkeit 4000 ft/min, Abstiegs-
geschwindigkeit 2000 ft/min Legende: BA und gelber Pfeil: Blutabnahme;
DT und gru¨ner Stern: Determinationstest
3.2.2 Zeitlicher Versuchsablauf - standardisiertes Ho¨hen-Zeit-Profil
In Analogie zu den speziell zugeschnittenen und vielfach erprobten Profilen der flug-
physiologischen Lehrga¨nge in Ko¨nigsbru¨ck wurde speziell fu¨r die hier behandelte Frage-
stellung ein geeignetes Ho¨hen-Zeit-Profil entwickelt. Der Versuchsablauf wurde in sechs
verschiedene, definierte und nacheinander ablaufende Phasen gegliedert (Abb. 7). Die
Dauer einer Ho¨henklimasimulation betrug etwa 110 Minuten.
Die HKS befindet sich auf einer Ho¨he von 1609,25 ft (490 m). Die folgenden Ho¨henan-
gaben sind unter Einbezug der Ortsho¨he zu betrachten. Auf Ausgangsho¨he begann das
Profil mit Phase I, die 30 min dauerte. In Phase II erfolgte ein Probeauf- und -Abstieg
auf 8.000 ft und zuru¨ck auf 3.000 ft, (2438 m - 914 m), der 10 min dauerte. In Phase III
wurde das erste Plateau von 8.000 ft (2438 m) erreicht und 20 min gehalten. Das na¨chste
Plateau wurde in Phase IV auf 15.000 ft (4572 m) eingestellt, ein Kontinuum von 20 min
folgte. In Phase V wurde die entgu¨ltige Ho¨he von 18.000 ft (5486 m) erreicht und ca. 15 -
20 min gehalten. Die Simulation endete mit Phase VI auf Ausgangsho¨he. Die Aufstiegs-
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geschwindigkeit wurde auf 4.000 ft/min (1219 m/min.), die Abstiegsgeschwindigkeit auf
2.000 ft/min (610 m/min.) festgelegt.
Wa¨hrend des Ho¨henprofils wurde der Determinationstest einmal auf Ortsho¨he und
einmal auf 15.000 ft durchgefu¨hrt. Es erfolgten insgesamt drei Blutabnahmen in Phase
I, IV und V, auf die weiter unten eingegangen wird.
Auf Ausgangsho¨he (Phase I) wurde den Probanden eine Eingewo¨hnungsdauer von 10
min gewa¨hrt, in der die Akklimatisierung an Helm, Atemsystem und Umgebungsbedin-
gungen der Unterdruckkammer erfolgen konnte. Nach dieser Latenzphase schloss sich
die Einweisung in das Computerpaneel und den DT durch psychologisches Fachpersonal
und die Durchfu¨hrung des Tests auf Ortsho¨he an. Nachdem alle Probanden den DT
beendet hatten (circa 10 Minuten), erfolgte die erste Blutabnahme.
Anschließend wurde mittels Probeauf- (8000 ft) und -abstieg (3000 ft) der Druckaus-
gleich demonstriert (Phase II). Jedem Probanden stand es frei, nach dieser Demonstra-
tion die Teilnahme an der Studie abzubrechen.
Es folgte der erneute Aufstieg auf 8000 ft (Phase III). Das zwanzig minu¨tige Plateau
bei 8.000 ft diente der Entspannung und Lockerung der Probanden, zu diesem Zweck
wurde Musik eingespielt.
Die zeitlich erste Ha¨lfte des Plateaus bei 15.000 ft (Phase IV) wurde zur erneuten
Durchfu¨hrung des DT unter Ho¨henbedingungen verwendet. Im Anschluss erfolgte die
Gewinnung der zweiten Blutprobe. Nach Beendigung dieser wurden die Probanden, die
alle bis dahin den Ho¨henbedingungen ausgesetzt waren, zum ersten Mal im Versuchsab-
lauf an die Sauerstoffversorgung (100% O2) angekoppelt. Dies erfolgte zur Schaffung
mo¨glichst gleicher Ausgangsbedingungen fu¨r den bevorstehenden Aufstieg auf 18.000 ft
und die nachfolgende Blutabnahme.
Unmittelbar nachdem 18.000 ft erreicht waren (Phase V), wurden jeweils zwei Pro-
banden (je Untersucher eine Proband) von der Sauerstoffversorgung abgekoppelt und
atmeten somit erneut Umgebungsluft ein. Das Signal zur dritten Blutabnahme gab der
aufsichtfu¨hrende Fliegerarzt. Dieses erfolgte, wenn die Sauerstoffsa¨ttigung des jeweiligen
Probanden die vorgeschriebene Mindestsa¨ttigung von 70% psO2 erreichte oder nachdem
10 min auf 18.000 ft unter Umgebungsbedingungen fu¨r den Probanden verstrichen waren,
ohne dass dieser die Sauerstoffsa¨ttigung von 70% unterschritten hatte. Nach Abschluss
der jeweiligen Blutabnahme wurde dem entsprechenden Probanden sofort 100% Sauer-
stoff zugefu¨hrt. Waren alle Blutabnahmen auf dieser Ho¨he durchgefu¨hrt, wurde mit dem
Abstieg begonnen, der auf Ausgangsho¨he (Phase VI) endete.
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Nachdem die Probanden aller Kabel entledigt waren, konnten sie die Unterdruckkammer
verlassen und anschließend einen kurzen Fragebogen ausfu¨llen, der neben subjektiven
Symptomen der Hypoxie auch den Tragekomfort der unterschiedlichen Pulsoxymetrie-
sensoren erfasst hat.
3.2.3 Technischer Versuchsablauf
3.2.3.1 Vorbereitungsphase Um einen mo¨glichst reibungslosen zeitlichen Ablauf der
Ho¨hen-Klima-Simulation gewa¨hrleisten zu ko¨nnen, waren eine Reihe von Vorbereitun-
gen no¨tig, die außerhalb der Kammer stattfanden. Nach der erneuten Kurzeinweisung
erfolgte bei jedem Proband eine Untersuchung durch den zusta¨ndigen Fliegerarzt. Da-
bei wurden die Vitalparameter (RR, Puls, EKG) erhoben und akute kardiologische und
den Hals-Nasen-Ohrenbereich betreffende Erkrankungen ausgeschlossen. Zur Prophylaxe
wurden abschwellende Nasentropfen angeboten.
Nach Beendigung des gesundheitlichen Checkup folgte die technische Ausstattung der
Probanden. Zum medizinischen Monitoring geho¨rten EKG und Stirnsensor des Reflex-
ionspulsoxymeters. Der Stirnsensor wurde individuell, je nach Passform des Helmes an
der Stirn des Probanden mit speziell dafu¨r produzierten und definierten Klebehu¨tchen
befestigt. Alle Gera¨te fu¨r den Reflexionssensor wurden gekennzeichnet, so dass eine ein-
deutige Zuordnung zum Probanden gesichert war. Den Fingersensor des Criticare 504
erhielt der Proband bei Einnahme des zugewiesenen Sitzplatzes. Das technische Equip-
ment fu¨r jeden Probanden bestand aus Helm und Maske mit Schlauchsystem zur Ven-
tilation und Sprechverbindung. An einem speziellen Pru¨fstand erhielten alle Probanden
unmittelbar vor Betreten der HKS eine erneute Kurzeinweisung, Maske und Schlauchsys-
tem wurden auf Dichtigkeit getestet, die Sprechverbindung wurde auf Versta¨ndlichkeit
u¨berpru¨ft. Die Vorbereitungen außerhalb der HKS waren somit abgeschlossen.
In der Unterdruckkammer wurden Beatmungsschlauch, EKG-Konnektor, Sprechver-
bindung und der Fingerclipsensor des Criticare 504 nach Einnahme des zugewiesenen
und nummerierten Sitzplatzes mit der Zentraleinheit verbunden und nochmals u¨berpru¨ft.
Alle verwendeten Gera¨te, Kabel und Verbindungen waren vielfach in Ho¨he getestet und
ihre Leistungsfa¨higkeit auf Ho¨he fu¨r uneingeschra¨nkt befunden worden. Die Identita¨t
des Probanden, die Probandennummer sowie die U¨bereinstimmung der Sitzplatz- und
Gera¨tenummer des Reflexionspulsoxymeters wurden erneut gepru¨ft.
Es befanden sich pro Durchgang zwei bis maximal vier Probanden, zwei Untersucher
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und ein Innenbegleiter zur zusa¨tzlichen U¨berwachung des Gesundheitszustandes der Pro-
banden in der HKS. Untersucher und Kammerassistent wurden ebenso wie die Proban-
den mit Helm, Maske und Sprechverbindung ausgestattet. Die no¨tige Mobilita¨t dieser
drei Personen wurde durch speziell verla¨ngerte Schlauchsysteme und sog. Laufkatzenan-
lagen gewa¨hrleistet. Sowohl Untersucher als auch Innenbegleiter wurden im Gegensatz
zu den Probanden u¨ber das Atemschlauchsystem wa¨hrend der gesamten Zeit der Ho¨hen-
Klima-Simulation mit 100% O2 versorgt.
3.2.3.2 Probengewinnung - Abnahme von Kapillarblut aus der Fingerbeere Fu¨r
die Blutabnahmen wurde pro Untersucher ein mobiler Rolltisch mit allen no¨tigen Uten-
silien vorbereitet. Zur Qualita¨tssicherung wurden je Proband zwei Blutproben abge-
nommen, deren Kennzeichnung mittels Zahlencode eine Verwechslung der Probanden
sowie von erst- und zweiterfolgter Probe ausschloss. Um eine mo¨glichst homogene Pro-
benqualita¨t zu ermo¨glichen, wurden spezielle mit Heparin beschichtete Glaskapillaren
verwendet (Clinitubes K 35 µl, Fa. Radiometer). Laut Hersteller sind gerade Glaska-
pillaren hier besonders geeignet, da sie eine luftdichte Lagerung der Probe erlauben
und daher zuverla¨ssige Oxymetrieparameter liefern. Bei dem Antikoagulans handelt es
sich um Elektrolyt-kompensiertes Trockenheparin mit einer Endkonzentration von 70
IU/ml Blut. Mit dem Blutvolumen, das diese Art von Kapillare fasst, lassen sich Blutgas
und Oxymetrieparameter, also pH, pCO2, pO2, Sauerstoffsa¨ttigung, Gesamtha¨moglobin-
Konzentration und die einzelnen Fraktionen des Ha¨moglobins in der jeweiligen Blutprobe
bestimmen [6]. Zur weiteren Qualita¨tssicherung wurde festgelegt, dass eine Blutentnah-
me nicht la¨nger als 60 Sekunden dauern durfte, ansonsten wurde die Probe verworfen.
Die einzelnen Blutabnahmen am Probanden liefen folgendermaßen ab: Desinfektion
des ausgewa¨hlten Fingers, Perforation der seitlichen Fingerkuppe mit einer Lanzette,
Abwischen des ersten Bluttropfens, Ansetzen der Kapillare in der Tropfenmitte (zweimal
in unmittelbarer Abfolge zur Doppelbestimmung), Ausstreichen des Fingers und somit
Fu¨llung der Glaskapillare, ohne dabei zu quetschen.
Zur genauen Zuordnung auf der Zeitachse wurden Anfang und Ende der jeweiligen
Blutabnahme durch Ansage des Untersuchers genau erfasst und per manueller Signal-
eingabe auf den studieneigenen PC u¨bertragen.
In die befu¨llten Kapillaren wurden Metallstiftchen eingefu¨hrt, danach wurden sie ver-
schlossen. Gesteuert durch das Hin- und Herbewegen eines Magneten (ca. 20 mal, nach
Herstelleranweisung) auf der Außenseite der Probe, wurde fu¨r eine mo¨glichst einheitliche
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Mischung der Probe mit dem Heparin gesorgt. Die Prozedur der Durchmischung wurde
jeweils unmittelbar vor Eingabe der Probe in das Blutgasanalysegera¨t wiederholt.
Nach jeder beendeten Blutabnahmerunde wurden die Proben auf Eis gelegt, aus der
Unterdruckkammer ausgeschleust und sofort der Analyse zugefu¨hrt. Um die Arterialisie-
rung des Kapillarblutes bei den Probanden zu gewa¨hrleisten und die wa¨rmeabha¨ngige
Durchblutung der zur Blutentnahme verwendeten Finger mo¨glichst konstant zu halten,
erhielt jeder Proband wiederholt ein frisch erwa¨rmtes (ca. 42℃) Gelkissen, in welches
die jeweilige zur Blutentnahme benutzte Hand gebettet wurde.
3.2.4 Aufbau, Vernetzung und Datenu¨bermittlung
Fu¨r die Auswertung mussten die am ABL 800 FLEX gemessenen saO2-Blutwerte zeitlich
den am Finger mit dem Criticare 504 erfassten psO2-Werte zugeordnet werden.
Dazu wurde bei der Blutabnahme der Zeitpunkt des Beginns bzw. des Einstichs in
die Fingerkuppe und der Zeitpunkt des Endes der Blutabnahme bei voller Kapillare
notiert. Diese beiden Zeitpunkte bildeten die Referenz fu¨r die zeitliche Zuordnung der
psO2-Werte vom Criticare 504 zu den mit dem ABL 800 FLEX ermittelten Werten.
Die psO2-Analogwerte wurden vom Criticare-eigenen Fingersensor an den in der Ho¨hen-
Klima-Simulationsanlage integrierten und fu¨r die dortige Datenverarbeitung vorgehal-
tenen DECT-Rechner u¨bertragen, abgetastet sowie analog-digital gewandelt und mit
den zugeho¨rigen Zeitinformationen abgespeichert. Dann erfolgte eine Mittelung u¨ber 10
Sekunden mit der Angabe der zugeho¨rigen Anfangs- und Endzeitpunkte.
Im dritten Schritt wurden die Mittelwerte der 10 Sekunden-Intervalle der psO2-Werte,
die in das Zeitintervall der Blutabnahme fielen, nochmals gemittelt.
Somit standen zu jedem am ABL 800 FLEX gemessenen saO2-Blutwert ein zugeho¨riger
gemittelter psO2-Wert des Criticare 504 zur Verfu¨gung. Da pro Plateau nach Studienpro-
tokoll jeweils zwei Blutabnahmen erfolgten, wurde aus diesen doppelt bestimmten Blut-
werten und den zugeho¨rigen psO2-Werten jeweils das arithmetische Mittel berechnet,
welches die Grundlage fu¨r die weitere statistische Analyse bildete (Abb. 8).
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Abbildung 8: Schematische Darstellung der Datenwege
3.3 Messmethoden
3.3.1 ABL 800 FLEX (Radiometer, Copenhagen, Da¨nemark) - Blutgas-
Oxymetrie- Elektrolyt- und Metabolit-Analysator
Der ABL 800 FLEX von Radiometer (Abb. 9) ist ein mikroprozessorgesteuertes Gera¨t
zur Analyse von Blutgasen, Oxymetrieparametern, Elektrolyten und speziellen Metabo-
liten [6, 47]. Mit dieser Art Gera¨t ermittelte Messwerte gelten als Goldstandard fu¨r Mess-
vergleiche der o.g. Werte [45]. Die entscheidenden Bauteile zur Messung der entsprechen-
den Parameter bestehen aus Elektroden wie der pH-Glaselektrode, der pCO2-Elektrode
nach Stow-Severinghaus und der pO2- Elektrode nach Klark. Drei Messprinzipien kom-
men bei diesem Gera¨t zum Einsatz: das potentiometrische Prinzip zur pH-, pCO2- und
Elektrolytbestimmung, das amperometrische Prinzip zur Ermittlung des pO2 und der
Konzentration der Metaboliten und das fu¨r die in dieser Dissertation behandelten Zu-
sammenha¨nge essentielle optische Prinzip zur Bestimmung der Sauerstoffsa¨ttigung sowie
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Abbildung 9: ABL 800 FLEX. Foto: Herstellerprospekt [6]
der Konzentration des Gesamt-Ha¨moglobins und der verschiedenen Ha¨moglobinfraktio-
nen im Blut.
Die Basis des optischen Messsystems des ABL 800 FLEX ist ein 128- Wellenla¨ngen
Spektralphotometer. Die Messung der Proben wird durch Absorptionsspektroskopie im
sichtbaren Spektralbereich [47] realisiert. 1µl der Probe wird in die Ku¨vette aspiriert, auf
37 ℃ stabilisiert und mittels Ultraschall (konstanter Druck von 2 bar zur Vermeidung
von Luftblasen) ha¨molysiert. Mittels einer 4-Watt Halogenlampe, deren Lichtintensita¨t
durch Spannungsregulierung konstant bleibt, wird Licht durch die in der Ku¨vette befind-
liche Probe geschickt und trifft auf einen Infrarotfilter und danach auf eine Bikonvexlinse.
Dieses Licht wird mittels einer Fiberoptik auf das Spektrometer geleitet und passiert
dabei einen Schlitz, der es auf eine Spiegel- und Konkavgittereinheit wirft. Das Kon-
kavgitter zerlegt das Licht in 128 Wellenla¨ngen, der Spiegel fokussiert diese 128 Signale
auf einen Photodioden- Array. Dieser wandelt das monochromatische Licht in Stro¨me,
die der Intensita¨t der Lichtsignale entsprechen. Jeder dieser 128 Stro¨me wird gemessen
und bildet so den Ausgangspunkt der Absorptionsspektren der aktuellen Probe. Das
Lichtspektrum wird als Signal an den Rechner des Gera¨tes gesendet, der die Berech-
nung der Parameter auf der Grundlage des Gesetzes nach Lambert - Beer vornimmt.
Die Sauerstoffsa¨ttigung des Ha¨moglobins, die fu¨r die hier vorgestellten Untersuchungen
von zentraler Bedeutung ist, wird anhand der Absorptionsspektren berechnet.
25
3 METHODIK
Abbildung 10: Criticare 504 mit zugeho¨rigem Fingerclip
3.3.2 Criticare 504 (Criticare Systems Inc. Waukesha, USA) -
Transmissionspulsoxymetrie
Es handelt sich hierbei um das Pulsoxymetriesystem Criticare 504 (Abb. 10) mit EKG-
UltraSync™. Die Ultra-Sync Funktion dient laut Hersteller [24] der Korrelation des ple-
thysmographischen Signals mit der EKG-Kurve und soll bei Minderdurchblutung und
Bewegungsartefakten eine verla¨ssliche Datenermittlung ermo¨glichen.
Die Messeinrichtung dieses Transmissionspulsoxymetriesystems ist der im Klinikalltag
u¨bliche Fingerclipsensor. In diesen integriert befinden sich auf der einen Seite des Fingers
LEDs, gegenu¨ber befindet sich der Detektor, der die eintreffende Lichtintensita¨t misst.
Durch Umwandlung des Lichtsignals in ein elektrisches wird der Messwert ermittelt und
auf dem Display dargestellt. Nur die pulsierenden Absorptionsdaten gehen in die Mess-
wertberechnung ein. Wie bei anderen handelsu¨blichen Pulsoxymetern dieser Bauart wird
die funktionelle Sauerstoffsa¨ttigung in % wie in Kapitel 1.1.1, Gleichung (2) dargestellt,
berechnet.
Der Hersteller gibt einen Messbereich fu¨r die psO2 von 0 - 100% an, bei einer Auflo¨sung
von 1%. Die Messgenauigkeit wird bei einer Sauerstoffsa¨ttigung von 100 - 70% mit ± 2%,
bei 70 - 50% mit ± 3% angegeben. Unter 50% ist sie nicht spezifiziert. Der Messbereich
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der Pulsfrequenz umfasst 20 - 250 Schla¨ge/Minute, bei einer Genauigkeit von ± 1%, die
ganze Skala umfassend.
Zur U¨bermittlung von erhobenen Daten an externe Gera¨te besitzt die 504 Baureihe
Analog- und Digitalausga¨nge. Hier ko¨nnen Informationen an Streifenschreiber, externe
Test- und Graphikdrucker und Computer u¨bermittelt werden.
3.3.3 Wiener Determinationstest
Die Dimensionierung eines sog. Warnschwellenwertes setzt eine Eingrenzung des Mess-
wertes voraus, bei dem sich eine kognitive Leistungseinschra¨nkung verifizieren la¨sst.
Zur Evaluation von Leistungsgrenzen bieten sich psychophysiologische Testsysteme an,
die entsprechende Leistungsgrenzen detektieren ko¨nnen. Der Wiener Determinations-
test (DT) [55] ist einer der zahlreichen psychophysiologischen Testsysteme der Firma
Schuhfried GmbH. Er dient zur Erfassung der
”
reaktiven Belastbarkeit“, Fa¨higkeit zur
ada¨quaten Mehrfach-Wahl-Reaktion auf rasch wechselnd dargebotene Reize, sowie zur
Detektion von Aufmerksamkeitsdefiziten [55]. Es wird die Fa¨higkeit getestet, auf schnell
alternierende Reize ada¨quat zu reagieren. Als wichtige allgemeine Anwendungsbereiche
gelten die Verkehrspsychologie, sowie die Sport- und Pharmakopsychologie.
Der DT umfasst die U¨berpru¨fung verschiedener kognitiver Leistungsbereiche. Es wer-
den Farben und To¨ne als Signal dargeboten. Die jeweilige Reizform muss zugeordnet
und mit dem dafu¨r vorgesehenen Bedienelement richtig besta¨tigt werden. Der korrekte
Wiedergabemodus (Reiz - Reaktion - Zuordnung) wird dem Probanden im Vorlauftest
(Instruktionsphase) erla¨utert und von diesem in einem Probedurchlauf (U¨bungsphase)
erlernt.
Der DT geho¨rt zur feststehenden, standardisierten Testreihe des Lehrgangsbetriebes
der HKS in Ko¨nigsbru¨ck und erfu¨llt nach Erfahrung des psychologischen Betreuerstabes
der HKS alle wesentlichen Voraussetzungen, um Leistungseinbußen bei Sauerstoffmangel
zu objektivieren. Daher wurde er fu¨r diese Untersuchungsreihe ausgewa¨hlt.
Der Test wird folgendermaßen durchgefu¨hrt: Dem Probanden werden optische Reize
u¨ber den Bildschirm des sog. Universalpaneels bzw. akustische Reize u¨ber ein Kopfho¨rer-
system dargeboten. Ziel ist es, auf die verschiedenen Reize mit einer jeweils definier-
ten Taste oder einem Pedal zu reagieren. Fu¨r die optischen Reize sind dies farblich
analoge Tasten auf dem Keyboard (Abb. 11), zur Pru¨fung der Koordinationsfa¨higkeit
sind dies rechts - links getrennte Pedale. Auf die akustischen Reize mu¨ssen wiederum
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Reizqualita¨t Spezifizierung Reaktion
optisch Weiß Runde weiße Taste
Gelb Runde gelbe Taste
Rot Runde rote Taste
Gru¨n Runde gru¨ne Taste
Blau Runde blaue Taste
Koordination Links Linkes Pedal
Rechts Rechtes Pedal
akustisch Tief Schwarze rechteckige Taste
Hoch Graue rechteckige Taste
Tabelle 3: Reiz-Reaktionszuordnung beim DT
entsprechende Tasten auf dem Keyboard beta¨tigt werden (U¨bersicht s. Tab. 3). Die
Durchfu¨hrungsdauer des DT bela¨uft sich auf circa 6 -15 Minuten.
Der DT besteht aus drei Grundformen, die sich im Zeitmanagement der Reizpra¨senta-
tion unterscheiden. Diesen Grundformen ko¨nnen eine Vielzahl an Subformen zugeordnet
werden, die bestimmte Reizdarbietungsformen besonders betonen.
Die drei grundsa¨tzlichen Formen sind:
1.
”
Modus Reaktion“, jeder Reiz wird fu¨r eine bestimmte Zeitspanne dargeboten,
der na¨chste Reiz folgt unabha¨ngig davon, ob eine Reaktion auf den vorangegangen
Reiz erfolgte, oder nicht.
2.
”
Modus Aktion“, der Proband ist fu¨r die Geschwindigkeit der Reizabfolge selbst
verantwortlich, indem der folgende Reiz erst erscheint, wenn auf den vorange-
gangenen eine richtige Reaktion erfolgte.
3.
”
Modus Adaptiv“, die Geschwindigkeit der Reizdarbietung bestimmt der Proband
durch seine Bearbeitungsgeschwindigkeit. Der Mittelwert der letzten acht Reak-
tionszeiten ergibt jeweils die Zeitspanne fu¨r die Reizdarbietung. Die Reizaussen-
dung ist so der Leistungsfa¨higkeit des Probanden angepasst.
Bei den hier vorgelegten Untersuchungen wurde fu¨r die Ausgangsho¨he ein Testalgorith-
mus mit der internen Bezeichnung
”
S 31 adaptiv kurz“, fu¨r die Testreihe auf 15.000 ft die
Form
”
S 30 adaptiv kurz“ durchgefu¨hrt. Letzterer unterscheidet sich lediglich durch die
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Abbildung 11: Proband mit Universalpaneel
fehlende Einfu¨hrungspra¨sentation von der auf Ausgangsho¨he verwendeten Testkonfigu-
ration. Ermittelt und ausgewertet wurden die Anzahl richtiger Reaktionen, die Anzahl
falscher Reaktionen, die ausgelassenen Reize, die Anzahl der Reize, die Anzahl der Re-
aktionen, die Reaktionszeit und die verspa¨teten Reaktionen. Die Variable
”
Anzahl der
Reize“, die ausschließlich im Modus
”
Adaptiv“ ermittelt wird, gibt Aufschluss u¨ber das
Arbeitstempo des Probanden. Ist dieses hoch, werden die Reize entsprechend ku¨rzer
dargeboten und die absolute Anzahl der bearbeiteten Reize ist somit gro¨ßer. Als vor
dem Hintergrund der Leistungsdiagnostik zu interpretierende Variablen ergeben sich die
Anzahl der richtigen, falschen und der ausgelassenen Reize. Mit der Menge der richti-
gen Antworten ist es mo¨glich, die Leistungsfa¨higkeit des Probanden zu ermitteln. Sie
gibt Antwort auf die Frage, wie rasch und korrekt ein Proband unter als
”
erhebliche
Belastung“ definierten Bedingungen auf einen Reiz richtig reagieren kann. Die Anzahl
der falschen Antworten ist ein Maß fu¨r die Aufmerksamkeit der Probanden. Es spiegelt
die Fa¨higkeit des Probanden wieder, die relevanten Reaktionen von den irrelevanten
zu unterscheiden. Die Anzahl der ausgelassenen Antworten zeigt Resignationstendenzen
an. Die Normwerte des DT werden u¨ber die Bildung der mittleren Prozentra¨nge PR(x)
errechnet. Zum Vergleich der Testergebnisse des einzelnen Probanden stehen verschie-
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dene Normstichproben zur Verfu¨gung. Diese setzen sich aus einer definierten Anzahl
von Frauen und Ma¨nnern zusammen und sind nach Alter und Bildungsgrad eingeteilt.
Weiterhin gibt es spezielle Normstichproben fu¨r Verkehrsauffa¨llige und verschiedene Na-
tionalita¨ten.
3.4 Auswertung und statistische Bearbeitung der Ergebnisse
Nach Beendigung der Experimente und U¨berfu¨hrung der Rohdaten in analysefa¨hige
Gesamtmessreihen schloss sich die Umwandlung mittels MICROSOFT EXCEL 2000
(Microsoft Office 2000 Premium, Redmond, USA) in bearbeitungsfa¨hige Datentabellen
an.
Die Blutproben sind jeweils doppelt abgenommen und bestimmt worden. Fu¨r die
weitere Auswertung wurden die Mittelwerte der doppelt bestimmten saO2-Parameter
des ABL 800 FLEX sowie der zugeho¨rigen psO2-Werte des Criticare 504 gebildet und
herangezogen.
Fu¨r die detaillierte Ergebnisdarstellung der Daten wurde je nach Betrachtungsschwer-
punkt (i.e. Ho¨he, Sa¨ttigungsintervalle von 5% und mittlerer Bias) der entsprechende
Mittelwert der Parameter mit zugeho¨riger Standardabweichung (X± SD) errechnet und
in Tabellen zusammengefasst.
Diese Zusammenha¨nge waren die Basis fu¨r die weiterfu¨hrende statistische Bearbeitung
der Daten. Letztere erfolgte mit Hilfe des Programms SIGMASTAT FOR WINDOWS
(Jandel Scientific, Erkrath, Deutschland). Dieses Programm bietet in der Anwendung
große Sicherheit, da es vor jeder Datenkalkulation neben der Normalverteilung der Da-
ten noch weitere Vorbedingungen u¨berpru¨ft und einen geeigneten statistischen Test vor-
schla¨gt.
Um die Korrelation der Daten des Testgera¨tes Criticare 504 mit jenen des ABL 800
FLEX zu pru¨fen, wurden der Pearson’sche Korrelationskoeffizient und das Bestimmt-
heitsmaß herangezogen.
Um Signifikanzen zu errechnen und damit fu¨r die Fragestellung essentielle Differenzen
u¨berpru¨fen zu ko¨nnen, wurde bei vorhandener Normalverteilung der t-Test verwendet.
Erwies sich die Stichprobe als nicht normalverteilt, erfolgten die Berechnungen mit dem
Mann-Whitney Rangsummentest. Ein Unterschied galt als statistisch signifikant, wenn
p < 0,05 war.
Misst man Werte mit verschiedenen Gera¨ten, wovon eines als Referenzgera¨t gilt, ist
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es fu¨r den Vergleich der Daten besonders wichtig, die systematische Verzerrung, Bias
genannt, der Messwerte des getesteten Gera¨tes zu den Standardwerten, die vom Refe-
renzgera¨t stammen, zu errechnen. Um eine Aussage u¨ber die Messgenauigkeit bzw. die
Pra¨zision des Criticare 504 treffen zu ko¨nnen, wurde daher der mittlere Bias, also der
Messfehler des Criticare 504 im Vergleich zu den Werten des ABL 800 FLEX im gesam-
ten Messbereich sowie unter normoxischen (100 - 95% saO2) und hypoxischen (65 - 70%
saO2) Bedingungen berechnet.
Die Abbildungen wurden mit dem Softwarepaket SIGMAPLOT FOR WINDOWS
Version 11.0 (Systat Software Inc. Chicago, USA) angefertigt. Diese wurden so konzi-
piert, dass die Werte des Blutgasanalysators als Bezugspunkt fu¨r die Messungen der
Pulsoxymetrie besonders hervorgehoben wurden.
Mittels eines Fragebogens fu¨r die Probanden wurde der Tragekomfort des Fingerclip-
Sensors im Vergleich zum an der Stirn befindlichen Reflexionssensor erfragt.
Fu¨r die Auswertung des DT wurden mit einer im Testsystem integrierten Software die
Normwerte u¨ber die Bildung der mittleren Prozentra¨nge PR(X) errechnet. Fu¨r jeden
Rohwert X wird der mittlere Prozentrang PR(X) gema¨ß der Formel
PR(X) = 100 · Cum(f(X))−
f(X)
2
N
(5)
bestimmt [55]. Cum(f(X)) stellt die Anzahl der Probanden dar, die den Rohwert X
oder einen kleineren Wert erzielt haben, f(X) entspricht der Anzahl der Probanden mit
dem Rohwert X und N ist der Stichprobenumfang.
Zur Auswertung der Testergebnisse des einzelnen Probanden stehen im Softwarepakt
des Testsystems verschiedene, definierte Normstichproben, geordnet nach Alter und Bil-
dungsgrad, zur Verfu¨gung.
Die weiterfu¨hrenden statistischen Zusammenha¨nge wurden mit den Programmen
SIGMASTAT und SIGMAPLOT wie oben aufgefu¨hrt, berechnet und dargestellt.
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In dieser Studie wurden insgesamt 51 Probanden im Alter von 30 ± 9 Jahren untersucht,
darunter 6 Frauen und 45 Ma¨nner. Die Kammerfahrten fu¨r das Studienprofil dauerten
durchschnittlich 110 Minuten. Ein Proband musste nach dem ersten Testdurchlauf des
DT auf Ortsho¨he, noch vor der ersten Blutabnahme, auf Grund plo¨tzlich auftretender
Kreislaufdysregulation mit Tachykardie und Kaltschweißigkeit von der Studie ausge-
schlossen werden. Ein weiterer Proband synkopierte auf 18.000 ft, unmittelbar nach Ab-
schluss der Blutabnahme und nach Aufhebung der Hypoxie. Der Proband wurde sofort
in Schocklage verbracht und mit 100% Sauerstoff u¨ber den Beatmungsschlauch versorgt.
Nachdem er nach ca. 20 Sekunden das volle Bewusstsein wieder erlangt hatte, konnte
die Kammerfahrt ohne gesundheitliche Scha¨den fu¨r den Probanden beendet werden.
4.1 Vergleich der Transmissionspulsoxymetriemessungen (Criticare
504) mit den blutigen Sauerstoffsa¨ttigungsmessungen (ABL
800 FLEX)
4.1.1 U¨bersicht u¨ber die erhobenen Sa¨ttigungswerte
Die bei den Probanden ermittelten Messwerte erstreckten sich mit einer breiten Ha¨ufig-
keitsverteilung im gesamten Messbereich von 60 - 100% psO2 bzw. saO2. Bei Betrachtung
des Scatterplots und der Regressionsgeraden fa¨llt auf, dass die Messwerte des Criticare
504 (maximal 99,0% psO2, minimal 66,5% psO2) im gesamten Messbereich ha¨ufiger u¨ber
jenen des Blutgasanalysegera¨tes ABL 800 FLEX (maximal 98,7% saO2 und minimal
63,1% saO2) liegen als umgekehrt. (Abb. 12).
Insgesamt sprechen die schmale Punktwolke entlang der Regressionsgeraden, der hohe
Pearson’sche Korrelationskoeffizient von R = 0,956 und das große Bestimmtheitsmaß (R2
= 0.9147) fu¨r eine enge positive Korrelation zwischen den beiden betrachteten Variablen.
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Abbildung 12: Darstellung der Messwerte des Criticare 504, psO2 in% in Abha¨ngigkeit
von den Referenzwerten des ABL 800 FLEX, saO2 in% u¨ber den gesamten
Messbereich mit Vergleichsgerade, Regressionsgerade, Bestimmtheitsmaß
und Gleichung der linearen Regressionsgerade.
4.1.2 Verhalten der gemessenen Sa¨ttigungswerte auf den verschiedenen
Ho¨hen-Plateaus
Die Sa¨ttigungswerte der Probanden zeigten mit beiden Messmethoden eine Normal-
verteilung, wobei die Proben sehr unterschiedliche, im gesamten Messbereich liegende
Sa¨ttigungen aufwiesen, was in einer hohen Standardabweichung (Tab. 4) und in einer
breiten Glockenform der Ha¨ufigkeitsverteilung (Abb. 13) zum Ausdruck kommt. Zu-
dem kam es mit zunehmender Ho¨he zu einer Verschiebung der Ha¨ufigkeitskurve in den
niedrigen Sa¨ttigungsbereich.
Auffallend war weiterhin, dass sich die Sa¨ttigungswerte der Probanden im Scatterplot
bei den einzelnen Plateaus des Ho¨hen-Zeit-Profils nicht in klar voneinander abgrenzbaren
Punktwolken wiederfanden, sondern dass unabha¨ngig von der verwendeten Messmetho-
de insbesondere bei 15.000 ft und 18.000 ft eine breite Streuung der Sa¨ttigungswerte
fast u¨ber das gesamte Messspektrum vorlag (Abb. 13;14). Auch in dieser nach Ho¨hen
getrennten Betrachtung zeigt sich das bereits unter 4.1.1 dargestellte Pha¨nomen: auf
allen drei Plateaus des Ho¨hen-Zeit-Profils u¨berscha¨tzte das Transmissionspulsoxymeter
die mit der blutigen Messung ermittelten Referenzwerte der saO2. Auf Ortsho¨he betrug
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Ho¨he
saO2
ABL 800 FLEX
X± SD
pCO2
ABL 800 FLEX
X± SD
psO2
Criticare 504
X± SD
Ortsho¨he 95,4 ± 1,75 39, 82± 3, 5
b)
p < 0.001
98, 7± 0, 53a)
p < 0.001
15.000ft 80,4 ± 6,07 33, 01± 4, 73
c)
p < 0.001
81,6 ± 7,14
18.000ft 76,1 ± 6,94 30, 32± 4, 77
d)
p < 0.001
77,1 ± 7,63
Tabelle 4: Mittelwert ± Standardabweichung (X ±SD) der saO2 und des pCO2 ermittelt
durch den ABL 800 FLEX, sowie psO2 durch den Criticare 504.
asignifikant gegenu¨ber den auf Ortsho¨he gemessenen Werten des ABL 800 FLEX
bsignifikante Differenz zu 15.000 und zu 18.000 ft
csignifikante Differenz zur Ortsho¨he und zu 18.000 ft
dsignifikante Differenz zu 15.000 ft und zur Ortsho¨he
der u¨ber alle Probanden gemittelte psO2 98,7% ± 0,53 gegenu¨ber einer saO2 von 95,4%
± 1,75. Bei 15.000 ft betrugen die Mittelwerte 81,6% ± 7,14 (Criticare 504) versus 80,4%
± 6,07 (ABL 800 FLEX) und 77,1% ± 7,63 (Criticare 504) versus 76,1% ± 6,94 (ABL
800 FLEX) fu¨r das abschließende Plateau bei 18.000 ft. Dieser Unterschied war nur auf
Ortsho¨he signifikant (p < 0.001, Rangsummentest nach Mann-Whitney). Im Gegensatz
zur Ortsho¨he zeigten die Criticare-Werte auf den beiden Ho¨henplateaus eine ho¨here Kor-
relation zu den Messwerten des Goldstandards (ABL 800 FLEX). Korrelationskoeffizient
und Bestimmtheitsmaß betrugen bei 15.000 ft R = 0.87 und R2 = 0.751 sowie R = 0,873
und R2 = 0.762 bei 18.000 ft (Abb. 14).
Neben den Mittelwerten der Sa¨ttigung auf den einzelnen Ho¨henstufen wurden mit
dem ABL 800 FLEX auch die pCO2-Werte gemessen. Es zeigte sich, dass diese mit
zunehmender Ho¨he kontinuierlich abnahmen. Auf Ausgangsho¨he lag der pCO2 mit 39,82
± 3,49 mmHg im physiologischen Normbereich. Auf 15.000 ft betrug er noch 33,01 ±
4,73 mmHg und auf 18.000 ft 30,32 ± 4,77 mmHg.
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Abbildung 13: Darstellung der Ha¨ufigkeitsverteilung der gemessenen Sauerstoffsa¨ttigun-
gen von Criticare 504 und ABL 800 FLEX auf Ortsho¨he, 15.000 ft und
18.000 ft
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Abbildung 14: Darstellung der Messwerte des Criticare 504, psO2, in%, in Abha¨ngigkeit
von den Werten des ABL 800 FLEX, saO2, in% nach Ho¨hen farblich
gegliedert: Die Werte auf Ortsho¨he gru¨n, 15.000 ft blau, 18.000 ft rot.
4.1.3 Verhalten der mittleren Sauerstoffsa¨ttigungen nach Segmentierung des
Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des ABL 800 FLEX von je 5%
Um Unterschiede in der pulsoxymetrisch und blutig bestimmten Sauerstoffsa¨ttigung de-
taillierter erfassen zu ko¨nnen, wurde der gesamte Messbereich, ausgehend von den Mess-
werten des ABL 800 FLEX, in 5% - Abschnitte eingeteilt. Dies entspricht im betrach-
teten Messbereich von 100 - 65% insgesamt sieben verschiedenen Sa¨ttigungsintervallen.
Es zeigte sich eine Ha¨ufung der Messwerte in den hohen Sa¨ttigungsbereichen (Tab. 5).
Bei beiden Messmethoden ergab sich in den ma¨ßig hypoxischen Sa¨ttigungsbereichen die
gro¨ßte Streuung der Werte im Messintervall, wobei die Standardabweichung beim ABL
800 FLEX stets geringer ausfiel als beim Criticare 504. Unabha¨ngig davon, ob der Unter-
schied zwischen den mit den beiden Gera¨ten ermittelten Parameter in einem 5% - Inter-
vall statistisch zu sichern war oder nicht (Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05), besta¨tigte
sich auch bei dieser Form der Darstellung der bereits vorher gewonnene Eindruck, dass
die vom Transmissionspulsoxymeter ermittelten Werte ho¨her lagen als die mittels ABL
800 FLEX bestimmten. Dabei war der Unterschied zwischen den pulsoxymetrisch ermit-
telten und blutig gemessenen Werten in den hohen Sa¨ttigungsbereichen bis 90% saO2
(Bereich I und II) und im niedrigsten Segment zwischen < 70 - 65% saO2 (Bereich VII)
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Sa¨ttigungs-
intervall
Anzahl der
Messwerte
ABL 800
FLEX
X± SD
Criticare 504
X± SD
Irrtumswahr-
scheinlichkeit
I (5 100 -95%) 68 96,31 ± 0,89 98,64 ± 0,57 0,00
II (< 95 - 90%) 41 93,39 ± 1,35 98,21 ± 1,42 0,00
III (< 90 - 85%) 32 87,08 ± 1,36 88,70 ± 5,20 0,06
IV (< 85 - 80%) 36 82,61 ± 1,44 83,50 ± 4,03 0,19
V (< 80 - 75%) 53 77,12 ± 1,41 77,32 ± 3,90 0,71
VI (< 75 - 70%) 49 72,49 ± 1,35 73,11 ± 2,91 0,10
VII(< 70 - 65%) 20 68,28 ± 1,07 71,63 ± 2,25 0,00
Tabelle 5: Verhalten der mittleren Sauerstoffsa¨ttigungen nach Segmentierung des Mess-
bereiches in Sa¨ttigungsintervalle des ABL 800 FLEX zu je 5%, Dargestellt
sind die Anzahl der Messwerte des jeweiligen Sa¨ttigungsintervalls, die Mit-
telwerte mit ihren Standardabweichungen sowie die mittels Rangsummentest
nach Mann-Whitney ermittelten Signifikanzen (p < 0.05).
Abbildung 15: Verhalten der mittleren Sauerstoffsa¨ttigungen nach Segmentierung des
Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des ABL 800 FLEX von je 5%. * =
signifikanter Unterschied zwischen pulsoxymetrisch (blau) und den blutig
gemessenen Werten (rot), p < 0,05
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auch hoch signifikant (p < 0,05, Abb. 15). Dagegen bestand im u¨berwiegenden Teil des
Messbereiches und bei der Mehrheit der Messwerte, na¨mlich in den Sa¨ttigungsbereichen
von < 90% - 70% saO2 (Bereiche III - VI) zwischen den Messwerten von Test- (Criticare
504)- und Referenzgera¨t (ABL 800 FLEX) kein signifikanter Unterschied (Abb. 15).
4.1.4 Mittlerer Bias von Criticare 504 im Vergleich zum ABL 800 FLEX
Zur pra¨ziseren Aussage u¨ber die Messgenauigkeit des Criticare 504 wurde der Bias als
Differenz aus dem pulsoxymetrisch bestimmten Wert und der zugeho¨rigen blutig ge-
messenen Sauerstoffsa¨ttigung (∆ = psO2 − saO2 [%]) bestimmt. Fu¨r die U¨berwachung
von Luftfahrzeugfu¨hrern und die Festlegung einer mo¨glichen Warnschwelle eines U¨ber-
wachungssystems fu¨r kritische Abfa¨lle der psO2 ist der Bias von großer Wichtigkeit, da
seine Gro¨ße die Festlegung eines Warnschwellenwertes eines mo¨glichen U¨berwachungs-
systems entscheidend beeinflussen wu¨rde.
Im gesamten Messbereich ergab sich ein positiver Bias, der aus den im Vergleich zum
Goldstandard zu hoch liegenden Messwerten des Criticare 504 resultiert. (Abb. 16). Die
gro¨ßte Differenz der ermittelten Messwerte zeigte sich in Bereich von < 95 - 90% saO2
bzw. psO2. Fu¨r den gesamten Messbereich von 100 - 65% saO2 bzw. psO2 ergab sich
fu¨r das Testgera¨t Criticare 504 im Vergleich zu den Messwerten des ABL 800 FLEX ein
mittlerer Bias von 2,1 ± 5,4%.
4.1.4.1 Mittlerer Bias unter Normoxie Normoxie wurde in dieser Untersuchungsreihe
fu¨r Werte von 100 - 95% saO2 angenommen. Hier konnte fu¨r das Criticare 504 verglichen
mit den Referenzwerten des ABL 800 FLEX ein mittlerer Bias von 2,3 ± 1,1% errechnet
werden. Zwischen dem unter normoxischen Bedingungen und dem im gesamten Mess-
bereich bestimmten mittleren Bias gab es nur geringe Unterschiede. Die gro¨ßere Anzahl
Messwerte in einem breiteren Intervall kommt in einer gro¨ßeren Standardabweichung im
gesamten Messbereich zum Ausdruck (Tab. 6).
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Abbildung 16: Verhalten des Bias der Sauerstoffsa¨ttigungen nach Segmentierung des
Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des ABL 800 FLEX von je 5%.
Dargestellt sind die Mittelwerte mit ihrer Standardabweichung.
4.1.4.2 Mittlerer Bias im stark hypoxischen Bereich In der vorliegenden Studie
wurde der Bereich der Sauerstoffsa¨ttigung saO2 zwischen 70 - 65% als stark hypoxi-
scher Bereich definiert. In den unteren Messwertbereichen zeigte sich ein Anstieg des
Messfehlers (Tab. 6, Abb. 16). Fu¨r das Criticare 504 im Vergleich zu den mit dem
ABL 800 FLEX ermittelten Werten ließ sich unter diesen Bedingungen ein mittlerer
Bias von 3,3 ± 2,5% ermitteln.
Messbereich nach ABL 800 FLEX
(saO2 [%])
Mittlerer Bias (∆ = psO2 − saO2 [%])
Gesamter Messbereich 100 - 65% 2,1 ± 5,4%
Normoxie 100 - 95% 2,3 ± 1,1%
Hypoxie 70 - 65% 3,3 ± 2,5%
Tabelle 6: Mittlerer Bias des Criticare 504 (∆ = psO2 − saO2 [%]) im Vergleich zu den
Messwerten des ABL 800 FLEX im gesamten Messbereich, unter Normoxie
und unter Hypoxie
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Beurteilung Transmissionssensor Reflexionssensor
Positiv 8 (15,7%) 45 (88,2%)
Negativ 38 (74,5%) 1 (1,9%)
keine Beurteilung 5 (9,8%) 5 (9,8%)
Tabelle 7: Darstellung der Beurteilung der unterschiedlichen Pulsoxymetriesensoren
nach Tragekomfort durch die Probanden (N = 51) in absoluten Zahlen und
in %
4.2 Vergleich der unterschiedlichen Pulsoxymetriesensoren nach
Tragekomfort
Unmittelbar nach Ende der jeweiligen Kammerfahrt wurde den Probanden ein Fragebo-
gen ausgeha¨ndigt, in welchem nach dem Tragekomfort des Transmissionssensors
”
Fin-
gerclip“ (Criticare 504) im Vergleich zu einem Reflexionssensor (vgl. weitere Dissertation
im Rahmen dieses Projektes) an der Stirn gefragt wurde.
Es zeigte sich, dass die Mehrheit der Probanden den Fingerclip im Vergleich zum
Stirnsensor beim Tragekomfort schlechter beurteilte. 9,8 % der Probanden enthielten sich
einer Beurteilung, die Mehrheit, na¨mlich 74,5% der Probanden, scha¨tzten den Transmis-
sionssensor als negativ in Bezug auf den Tragekomfort ein, 15,7% gaben eine positive
Beurteilung ab (Tab. 7).
4.3 Vergleich der Doppelbestimmungen
Um die Abweichung der pro Plateau jeweils doppelt bestimmten Messwerte voneinander
zu untersuchen, wurden die Mittelwerte der Differenzen der jeweils ersten und zweiten
Messung aller Probanden berechnet. Dazu wurde der gesamte Messbereich der psO2-
Werte und der saO2-Werte in 5%-Abschnitte eingeteilt.
Im gesamten Messbereich der psO2-Werte zeigte sich keine große Abweichung der Ein-
zelmesswerte verglichen mit dem Mittelwert im jeweiligen Intervall. Im Bereich von 100
- 95% mit der gro¨ßten Messwertanzahl ergaben sich die geringste Standardabweichung
und die kleinste Abweichung der Einzelmesswerte vom Mittelwert. In den Bereichen
<95 - 85% psO2 errechneten sich etwas gro¨ßere, negative Abweichungen der in diesen
Intervallen ermittelten Messwerte vom entsprechenden Mittelwert, das heißt, dass der
jeweils zweite Messwert in der Tendenz geringer war als der erste. Die Streuung um den
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Abbildung 17: Differenz der Einzelmesswerte des Criticare 504 bezogen auf den Mittel-
wert aller Messwerte in einem 5%-Intervall, N = Anzahl der Messwerte
in einem bestimmten Intervall
Mittelwert nahm in den Niedrigsa¨ttigungsbereichen geringfu¨gig zu, wobei sich die gro¨ßte
Varianz in den Intervallen von < 80 - 75% und < 85 - 80% psO2 zeigte (Abb. 17).
Auch beim ABL 800 FLEX zeigten die Berechnungen der Differenzen der jeweiligen
Messwerte verglichen mit dem Mittelwert im jeweiligen 5%- Intervall nur geringe Ab-
weichungen. Die geringste Abweichung errechnete sich auch hier im Intervall von 100 -
95% saO2. Analog zum Criticare 504 zeigten sich in diesem Intervall die gro¨ßte Anzahl
der Messwerte und die geringste Standardabweichung. In den Abschnitten < 95 - 75%
saO2 wichen die einzelnen Messwerte vom Mittelwert in den negativen Bereich ab, im
Intervall < 70 - 65% hingegen in den Positiven. Auch hier ließ sich eine Zunahme der
Standardabweichungen in den Niedrigsa¨ttigungsbereichen als Trend verfolgen (Abb. 18).
41
4 ERGEBNISSE
Abbildung 18: Differenz der Einzelmesswerte des ABL 800 FLEX bezogen auf den Mit-
telwert aller Messwerte in einem 5%-Intervall, N = Anzahl der Messwerte
in einem bestimmten Intervall
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4.4 Ergebnisse des Wiener Determinationstests
4.4.1 Ergebnisse der einzelnen Reizqualita¨ten
Bei der Auswertung des DT ergaben sich bezu¨glich der untersuchten Reizqualita¨ten z.T.
deutliche Unterschiede zwischen Ortsho¨he und 15.000 ft (Tab. 8). Die teilweise große
Standardabweichung unterstreicht interindividuelle Messwertunterschiede.
Die absolute Anzahl der bearbeiteten Reize sowie in Folge die Anzahl der Reaktionen
war unter Hypoxie statistisch gesichert gro¨ßer als unter Normoxie. Die Probanden ließen
bei signifikant ku¨rzerer Reaktionszeit unter Ho¨henbedingungen weniger Reizantworten
aus. Daru¨ber hinaus reagierten die Probanden auf 15.000 ft signifikant ha¨ufiger richtig
auf den dargebotenen Reiz als auf Ortsho¨he (262,43 ± 30,04 richtige Reaktionen unter
Hypoxie im Vergleich zu 247,94 ± 25,68 richtigen Reaktionen unter Normoxie). Dagegen
fiel die Anzahl der falschen Reaktionen auf 15.000 ft mit 18,08 ± 8,98 hoch signifikant
ho¨her aus als die Anzahl der
”
Falschen“ auf Ortsho¨he, die 12,84 ± 6,7 betrug.
Im hier verwendeten Algorithmus des DT (
”
Modus adaptiv“ s. Kapitel 3.3.3) bestimmt
der Proband mit seiner Bearbeitungsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Reizdar-
bietung. Je mehr Reize dargeboten werden, desto ho¨her ist die potentiell mo¨gliche An-
zahl der Reaktionen. Dieser Wert diente als Grundlage der Berechnung des Quotienten
aus richtigen, falschen und ausgelassenen Antworten und der Anzahl der Reaktionen
jeweils fu¨r Ortsho¨he und fu¨r 15.000 ft (Tab. 8). Somit war eine relative Darstellung der
Leistungsparameter abha¨ngig von der jeweiligen Gesamtanzahl der Reaktionen mo¨glich.
Bezogen auf die Anzahl der Reaktionen wurden auf Ortsho¨he mit 95,05% mehr richtige
Antworten gezeigt als auf 15.000 ft, wo es 93,55% waren. Der prozentuale Anteil falscher
Reaktionen im Bezug auf die Anzahl der Reaktionen war mit 4,92% auf Ortsho¨he gerin-
ger als auf 15.000 ft, wo 6,44% falsche Reaktionen resultierten. Mit 5,79% wurden auf
Ortsho¨he bezogen auf die Anzahl der Reaktionen mehr Reize ausgelassen als auf 15.000
ft, wo es 4,92% waren.
4.4.2 Ergebnisse des DT in Abha¨ngigkeit von der individuell erreichten Sa¨ttigung
Zur fokussierteren Betrachtung der Resultate der einzelnen Reaktionsqualita¨ten in Ab-
ha¨ngigkeit von der individuellen Sauerstoffsa¨ttigung auf 15.000 ft erfolgte die Segmentie-
rung des Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle von 5% eingeteilt nach den Messwerten
des ABL 800 FLEX (Abb. 19). Es zeigte sich, dass die Probanden mit hohen Sauer-
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Reaktionen
X± SD
Ortsho¨he
Anteil bezogen
auf die Anzahl
der Reaktionen
in[%] Ortsho¨he
X± SD 15.000 ft
Anteil bezogen
auf die Anzahl
der Reaktionen
in[%] 15.000 ft
Anzahl der
Reize
267 ± 20,94 282,37 ± 26, 75b)
Anzahl der
Reaktionen
260,85 ± 27,31 280,51 ± 31, 84c)
Median der
Reaktions-
zeit in
Sekunden
0,77 ± 0,06 0,73 ± 0, 07c)
Richtige 247,94 ± 25,68 95,05% 262,43 ± 30, 04a) 93,55%
Falsche 12,84 ± 6,7 4,92% 18,08 ± 8, 98c) 6,44%
Ausgelassene 15,12 ± 10,42 5,79% 13,82 ± 8,73 4,92%
Tabelle 8: Ergebnisse des DT auf Ortsho¨he und auf 15.000 ft. Angegeben sind Mit-
telwert und zugeho¨rige Standardabweichung, Anzahl der Probanden N =
51. Grau unterlegte Anteile zeigen den prozentualen Anteil der richtigen,
falschen und ausgelassenen Reaktionen bezogen auf deren jeweilige Ge-
samtanzahl auf Ortsho¨he und auf 15.000 ft.
astatistisch signifikant mit p < 0,05
bstatistisch signifikant mit p < 0,01
cstatistisch signifikant mit p < 0.001
stoffsa¨ttigungen > 90% in allen untersuchten Qualita¨ten besser abschnitten. Von diesen
Probanden wurden bei ku¨rzerer Reaktionszeit weniger Antworten ausgelassen als von
Probanden mit einer saO2 < 90%. Bei einer saO2 > 90% bearbeiteten die Probanden
mit einer gro¨ßeren Anzahl Reaktionen eine gro¨ßere Anzahl Reize als bei einer saO2
< 90%. Insbesondere zeigten die Probanden mit einer saO2 > 90% mehr richtige und
weniger falsche Antworten als jene mit einer niedrigeren Sauerstoffsa¨ttigung. Die o.g.
Zusammenha¨nge ergaben sich ebenfalls, wenn auch weniger deutlich, in den Intervallen
von 89 - 75% saO2 (Abb. 19). Zusammenfassend la¨sst sich bezu¨glich der drei wichtigsten
Eckpunkte des DT festhalten: Je ho¨her die Sauerstoffsa¨ttigung der jeweiligen Versuchs-
personen war, umso mehr richtige und weniger falsche Antworten wurden bei weniger
ausgelassenen Reizantworten von den hier untersuchten Probanden gezeigt.
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Abbildung 19: Ergebnisse des DT auf 15.000 ft (Resultate mit 95% Konfidenzintervall) in
Abha¨ngigkeit von den individuell erreichten Sauerstoffsa¨ttigungen (saO2)
und nach Segmentierung des Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des
ABL 800 FLEX von je 5%. N = Anzahl der Messwerte in dem entspre-
chenden Intervall. Auf Grund der geringen Anzahl der Messwerte wurde
auf eine Darstellung der Sa¨ttigungsbereiche < 70% und > 95% verzichtet.
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4.4.3 Vergleich der einzelnen Reize
Zur Einscha¨tzung der Reaktionsmuster der Probanden erfolgte die Darstellung der Reiz-
formen nach o.g. Beurteilungskriterien fu¨r beide Testdurchla¨ufe (Abb. 20 - 24).
Der Vergleich der Anzahl der falschen Reaktionen ergab, dass auf 15.000 ft auf alle
Reize bis auf
”
Hochton“ ha¨ufiger falsch reagiert wurde als auf Ausgangsho¨he (Abb. 20).
Bei den optischen Reizen war dieser Zusammenhang fu¨r
”
Gelb“ und
”
Blau“, bei den
koordinativen Reizen fu¨r den rechten Fuß signifikant, wohingegen der umgekehrte Zu-
sammenhang bei
”
Hochton“ nicht statistisch zu belegen war.
Beim Vergleich der Anzahl der ausgelassenen Reaktionen ließ sich feststellen, dass
die optischen Reize
”
Gelb“ und
”
Gru¨n“ unter Ho¨henbedingungen ha¨ufiger ausgelassen
wurden. Dieser Zusammenhang gilt gleichermaßen fu¨r beide koordinativen Reize. Gegen-
teiliges zeigte sich bei den akustischen Reizen, bei welchen mehr Reaktionen im ersten
Testdurchlauf auf Ortsho¨he ausgelassen wurden. Bei keiner Reizqualita¨t waren die Un-
terschiede zwischen Ausgangsho¨he und 15.000 ft signifikant (Abb. 21).
Bei Betrachtung der Anzahl der geforderten Reaktionen (Abb. 22) wird evident, dass
im zweiten Testdurchlauf unter Hypoxie in allen Reizqualita¨ten signifikant mehr Re-
aktionen gefordert wurden als im Testdurchlauf auf Ortsho¨he. Dieser Zusammenhang
ergab sich auch bezu¨glich der tatsa¨chlichen Anzahl der gezeigten Reaktionen in Ho¨he
(Abb. 23). Hier war ebenfalls bei allen Reizformen die tatsa¨chliche Anzahl der Reize
ho¨her als im ersten Testdurchlauf auf Ortsho¨he. Im Fall von
”
Weiß“,
”
Gelb“ und
”
Rot“
sowie
”
Hochton“ und
”
Tiefton“ bestand ein signifikanter Unterschied.
Der Vergleich der Anzahl der tatsa¨chlichen Reaktionen als prozentualer Anteil der ge-
forderten Reaktionen der einzelnen Reizformen ergab folgende Zusammenha¨nge (Abb.
24): Bis auf
”
Weiß“, auf das prozentual auf 15.000 ft geringfu¨gig besser reagiert wurde,
war der prozentuale Anteil der tatsa¨chlichen Reaktionen an den geforderten Reaktionen
bei allen optischen und koordinativen Reizen unter Hypoxie geringer, in keinem Fall
jedoch statistisch zu sichern. Bei den akustischen Reizen zeigten sich gegenteilige Zu-
sammenha¨nge. Auf 15.000 ft war der prozentuale Anteil der tatsa¨chlichen Reaktionen
als Anteil der geforderten jeweils deutlich ho¨her als auf Ausgangsho¨he, fu¨r den Hoch-
tonbereich sogar statistisch belegbar ho¨her.
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Abbildung 20: Vergleich der falschen Reaktionen der einzelnen Reizformen auf Ortsho¨he
(NN, blau) und auf 15.000 ft (TH, rot)
* = p < 0.05, ** = p < 0,01, *** = p < 0.001
Abbildung 21: Vergleich der ausgelassenen Reaktionen der einzelnen Reizformen auf
Ortsho¨he (NN, blau) und auf 15.000 ft (TH, rot)
* = p < 0.05 , ** = p < 0,01, *** = p < 0.001
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Abbildung 22: Vergleich der geforderten Reaktionen der einzelnen Reizformen auf
Ortsho¨he (NN, blau) und auf 15.000 ft (TH, rot)
* = p < 0.05 , ** = p < 0,01, *** = p < 0.001
Abbildung 23: Vergleich der Anzahl der tatsa¨chlichen Reaktionen der einzelnen Reiz-
qualita¨ten auf Ortsho¨he (NN, blau) und auf 15.000 ft (TH, rot)
* = p < 0.05 , ** = p < 0,01, *** = p < 0.001
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Abbildung 24: Vergleich der Anzahl der tatsa¨chlichen Reaktionen als Anteil der gefor-
derten Reaktionen der einzelnen Reizformen in [%], auf Ortsho¨he (NN,
blau) und auf 15.000 ft (TH, rot)
* = p < 0.05 , ** = p < 0,01, *** = p < 0.001
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5 DISKUSSION
5.1 Methodenkritische Betrachtung des Vorgehens und der
Messverfahren
Ziel dieser Arbeit war es, die wa¨hrend standardisierter Ho¨hen-Klima-Simulation erho-
benen Messwerte eines Transmissionspulsoxymeters, na¨mlich des Criticare 504, mit den
zugeho¨rigen saO2-Werten des Blutgasanalysators ABL 800 FLEX zu vergleichen. Be-
sonderes Augenmerk wurde dabei auf die Genauigkeit der Messwerte des Criticare 504
im hypoxischen Bereich gelegt bzw. auf die Frage, ob die ermittelten Werte des Trans-
missionspulsoxymeters in Hypoxie ungenauer sind als in Normoxie. Mit Hilfe eines psy-
chophysiologischen Testsystems - des Wiener Determinationstests der Firma Schuhfried
GmbH - sollte gepru¨ft werden, ob die Ergebnisse dieser Messung es grundsa¨tzlich gestat-
ten, fu¨r Luftfahrzeugfu¨hrer einen Warnschwellenwert bezu¨glich einer kritischen Sauer-
stoffsa¨ttigung festzulegen. U¨ber die reinen Messparameter der Gera¨te hinaus wurde ange-
strebt, durch den Einsatz des Determinationstests diesen mo¨glichen Warnschwellenwert
zu pra¨zisieren.
Als methodische Grundlage der Probandenrekrutierung wurde eine gu¨ltige WFV bzw.
fu¨r die zivilen Teilnehmer eine Unterdruckkammertauglichkeit vorausgesetzt. Da die
Aussage dieser Untersuchungsreihe im Besonderen fu¨r Luftfahrzeugfu¨hrer und deren
Besatzungen Gu¨ltigkeit besitzen sollte, war es wichtig, dass die Probanden die Voraus-
setzungen fu¨r eine fliegerische Ta¨tigkeit bzw. die Berechtigung zum Mitfliegen als Ein-
gangsbedingung fu¨r die hier vorgestellte Studie mitbrachten. Es handelte sich bei den
Probanden also um gesunde, mindestens zum Mitfliegen berechtigte Personen, bzw. Pi-
loten und fliegerisches Personal der Bundeswehr, eben jene Personengruppe, fu¨r die die
Ergebnisse der Studie von besonderer Aussagekraft sein sollten.
Fu¨r die Schaffung mo¨glichst realita¨tsnaher Untersuchungsbedingungen war die Er-
zeugung des Sauerstoffmangels mittels Unterdruck von zentraler Bedeutung. Denn die
hypobare Hypoxie ist die Form des O2-Mangels, der Luftfahrzeugfu¨hrer ausgesetzt sind
und sie zeigt im Vergleich zur normobaren Hypoxie symptomatische Besonderheiten, wie
ausgepra¨gtere Hypoxie, Hypokapnie, Blutalkalose und eine niedrigere Sauerstoffsa¨tti-
gung [53].
Eine derartige Untersuchungsreihe fordert weiterhin gro¨ßtmo¨gliche Konstanz und Kon-
tinuita¨t bei der Erzeugung der Umgebungsbedingungen. Diese Bedingungen waren durch
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die Ho¨hen-Klima-Simulationsanlage, deren Betreuung und Steuerung gleichermaßen leis-
tungsstarken Computern und routiniertem, erfahrenem Personal unterliegt, voll erfu¨llt.
Die Systemsteuerung sichert Profilverla¨ufe mit geringer Toleranzbreite fu¨r verschiede-
ne, voreingestellte Parameter, wie beispielsweise Temperatur, Luftfeuchte sowie Auf-
und Abstiegsgeschwindigkeit. Das medizinische U¨berwachungsequipment in der Anlage,
Pulsoxymetrie und EKG sind fest installiert und vielfach erprobt. Die technischen Vo-
raussetzungen liefern die Grundlage fu¨r eine genaue Erfassung und Dokumentation der
ermittelten Messparameter. Die Voraussetzungen fu¨r wissenschaftliche Datenerhebung
waren somit gegeben.
Neben den technischen Voraussetzungen, die die Anlage fu¨r derartige Untersuchun-
gen bot, hatten alle Beteiligten große Erfahrung und Routine bei der Durchfu¨hrung
von sog. Ho¨hen-Zeit-Profilen. So werden in der Anlage fast ta¨glich Ho¨henbedingungen
wie sie in der Fliegerei u¨blich sind, hauptsa¨chlich fu¨r Schulungszwecke, simuliert. Be-
sonders wichtig bei dieser flugphysiologischen Ausbildung von Luftfahrzeugbesatzungen
ist die Demonstration von ko¨rperlichen und mentalen Leistungseinbußen bei Sauerstoff-
mangel. Die Umsetzung dieses Ausbildungszieles geschieht fu¨r verschiedene Flugho¨hen
und Besatzungen mittels standardisierter Ho¨hen-Zeit-Profile. Das hier verwendete Stu-
dienprofil wurde in Analogie zu diesen ta¨glich verwendeten Profilen entwickelt. Methode
sowie Modalita¨ten und mo¨gliche kritische Punkte des zeitlichen Versuchsablaufs waren
daher bekannt und fu¨r das Kammerpersonal nichts Ungewo¨hnliches. Die Plateaudauer
der Profile war darauf ausgerichtet, mo¨glichst ein steady state bei der Sauerstoffsa¨ttigung
zu erreichen, um große Messwertschwankungen und damit verbundene Schwierigkeiten
bei der Messwerterhebung mit dem Pulsoxymeter und dem Blutgasanalysator [59] zu
verhindern.
Zur Wahrung konstanter Versuchsbedingungen wurde der Modus der Eingangsvor-
bereitungen sowie des technischen Versuchsablaufs fu¨r alle Probanden so identisch wie
mo¨glich gestaltet. Das bedeutet, dass die Einweisung, Vorbereitung und Ausstattung mit
Messgera¨ten fu¨r die Probanden so individuell wie no¨tig und so einheitlich wie mo¨glich
durchgefu¨hrt wurde, fu¨r den Ablauf des Ho¨hen-Zeit-Profils galt dasselbe.
Damit die Methode der Probengewinnung ebenso wie alle anderen Abla¨ufe dieser
Untersuchungsreihe mo¨glichst einheitlich und standardisiert ablaufen konnte, gab es be-
stimmte zeitliche und technische Vorgaben. Je Proband wurden auf jedem Plateau die
Messwerte zweimal bestimmt und bei der statistischen Analyse die Mittelwerte daraus
zu Grunde gelegt. Die Differenzen der Einzelwerte bezogen auf den Mittelwert aller
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Messwerte in einem 5% Intervall zeigten sich im gesamten Messbereich sowohl beim
Criticare 504 als auch beim ABL 800 FLEX gering. Insbesondere bei hoher Messwertan-
zahl im normoxischen Sa¨ttigungsbereich ergaben sich eine geringe Streuung und eine
deutliche Messwertstabilita¨t. Diese Konstanz in den Messwerten rechtfertigt die Ver-
wendung der Mittelwerte aus der Doppelbestimmung bei Berechnung der statistischen
Zusammenha¨nge.
Zur weiteren Qualita¨tssicherung musste die Probengewinnung innerhalb von 60 Se-
kunden erfolgen, im anderen Falle wurde die Probe verworfen.
Zur Blutprobengewinnung wurde arterialisiertes Kapillarblut aus der Fingerbeere der
Probanden verwendet, da sich diese Methode der Probengewinnung unter den Bedin-
gungen der HKS als die praktikabelste herauskristallisiert hatte und allgemein als eine
mo¨gliche Methode zur Bestimmung der arteriellen Sauerstoffsa¨ttigung und der Parame-
ter des Sa¨ure-Basenhaushaltes angesehen wird [27, 72]. Sie ist einerseits die am wenig-
sten invasive Methode eine arterialisierte Blutprobe zu erhalten, andererseits ha¨tten die
notwendige Ausru¨stung fu¨r den fachgerechten Aufbau des arteriellen Katheters und der
Katheter selbst fu¨r die Probanden ein wesentlich gro¨ßeres gesundheitliches Risiko bedeu-
tet und sie bei der Bedienung des Computerpaneels erheblich eingeschra¨nkt. Auch das
Prozedere fu¨r die Untersucher in der HKS ha¨tte sich erheblich komplizierter gestaltet.
Zudem hat die arterielle Katheterisierung ha¨ufig eine Ha¨matombildung und anhaltende
Schmerzen an der Einstichstelle zur Folge [52, 60], die bei dem hier gewa¨hlten Vorgehen
vermieden wurden.
Essentiell fu¨r die exakte Probengewinnung war die Arterialisierung der Punktionsstel-
le [72] durch konsequente Erwa¨rmung, die hier durch erwa¨rmte Gelkissen gewa¨hrleistet
wurde. Bei der Abnahmetechnik wurde auf kontinuierlichen Blutfluss ohne Quetschung
des Gewebes und ohne Luftblaseneinschluss in der Kapillare, welcher eine ha¨ufige Feh-
lerquelle bei der Blutgasanalyse darstellt [72], besonders geachtet.
Zur Stabilita¨t der gewonnen Proben wurden heparinbeschichtete Glaskapillaren ver-
wendet, die Proben mittels eines Metallstiftchens durchmischt, die Ku¨hlung und rasche
Analysierung der Probe garantiert sowie allen weiteren methodischen Herstellerangaben
und -forderungen akribisch Folge geleistet.
Trotz der Einhaltung geforderter Bedingungen zur Gewinnung von Kapillarblutproben
ist die Verwendung von arterialisiertem Kapillarblut anstelle einer arteriellen Blutprobe
beispielsweise aus der Arteria radialis diskussionswu¨rdig. In der Literatur wird die Ver-
gleichbarkeit der Proben von arterialisiertem Kapillarblut mit einer arteriellen Blutprobe
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daher auch kontrovers diskutiert. Einerseits werden diese unterschiedlichen Proben als
vergleichbar beschrieben [27], andererseits konnte in Untersuchungen aus arterialisier-
tem Kapillarblut nicht gut genug auf die saO2 ru¨ckgeschlossen werden [74]. Eine 2006
publizierte Untersuchung [52] zeigt, dass bei richtiger Technik die Messwerte aus arteria-
lisiertem Kapillarblut eng mit den entsprechenden Ergebnissen der Blutgasanalyse aus
arteriellem Blut korrelieren. Es la¨sst sich also resu¨mieren, dass bei exakter Abnahme-
technik, deren zentrale Punkte die gru¨ndliche Arterialisierung des Kapillarblutes und
die Kontinuita¨t der Probengewinnung sind, das Blut aus der Fingerbeere durchaus im
Stande ist, valide mit der arteriellen Blutprobe vergleichbare Messparameter zu liefern.
Auch die Art des Aufbaus sowie die Vernetzung der Messgera¨te miteinander spielt bei
einer solchen Untersuchungsreihe eine große Rolle. Dies war bei der hier vorgestellten
Studie wesentlich von den ra¨umlichen und technischen Vorgaben der HKS abha¨ngig. Die
mit dem ABL 800 FLEX ermittelten Sa¨ttigungswerte entstammten jeweils einer Blut-
probe, deren Gewinnung eine bestimmte, wenn auch nach oben begrenzte und exakt
gemessene, Zeit (von nicht mehr als einer Minute) in Anspruch genommen hat. A¨nde-
rungen der saO2 wa¨hrend der Zeit der Blutabnahme wurden dabei nicht erfasst. Diesem
Zeitraum der Blutabnahme wurden dann die Daten des Criticare 504 zugeordnet, die
zwar seku¨ndlich ermittelt, jedoch u¨ber die analoge Datenu¨bertragung nur alle zehn Se-
kunden, als Mittelwert aus den pro Sekunde erhaltenen Werten aus der HKS-Anlage
herausgegeben wurden. Mit diesen u¨ber zehn Sekunden gemittelten Werten konnte dem
ABL 800 FLEX, exakt betrachtet, kein direkter A¨quivalenzwert des Criticare 504 zuge-
ordnet werden. Ob dieser Umstand das Ergebnis jedoch tatsa¨chlich nennenswert beein-
flusst hat, ist fraglich, da sich die Zielparameter (psO2 und saO2) auf ein und derselben
Ho¨he und damit bei gleichen Umgebungsbedingungen und jeweils nach Einpendlung
eines steady-states beim einzelnen Probanden (i.e. Blutabnahme und Zuordnung der
zu vergleichenden Parameter jeweils am Ende des Plateaus nach Erreichen einer Sta-
bilisierungsphase), innerhalb des Blutabnahmezeitraums von maximal 60 Sekunden nur
unwesentlich vera¨ndert haben du¨rften.
Die drei bei den Untersuchungen zu dieser Dissertation eingesetzten Messmethoden
waren die Blutgasanalyse (ABL 800 FLEX), die Transmissionspulsoxymetrie (Criticare
504) und der Wiener Determinationstest der Firma Schuhfried GmbH.
Mit einer Messmethode, die verla¨ssliche und reproduzierbare Ergebnisse [31, 45] lie-
fert,
”
revolutionierte“ [56] die Blutgasanalyse viele Bereiche der Medizin. Der ABL 800
FLEX ist ein modernes Gera¨t, dem zur Qualita¨tskontrolle vier Reihen an Kontrolllo¨-
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sungen jeweils fu¨r hohe, mittlere und niedrige Messbereiche zur Verfu¨gung stehen. Drei
unterschiedliche Kalibrierungsverfahren sind die Voraussetzung fu¨r zuverla¨ssige und re-
produzierbare Ergebnisse. Der mo¨gliche, systematische Fehler wird somit bei regelma¨ßi-
gen Kontrollverfahren so gering wie mo¨glich gehalten.
Beim Umgang mit Blutgasanalysatoren sind insbesondere Fehler, die prima¨r nicht die
Messung der einzelnen Parameter betreffen, nicht zu vernachla¨ssigen. Dabei handelt es
sich um Fehler bei der Probengewinnung und Probeneingabe ins Gera¨t. Wie schon bei der
Diskussion der Blutabnahme erla¨utert, wurde auf die Exaktheit der Probengewinnung
großes Augenmerk gelegt. Die Probeneingabe wurde, um sie mo¨glichst einheitlich zu
gestalten, durch zwei fachlich versierte und mit der Bedienung des ABL 800 FLEX
vertraute Medizinisch Technische Assistentinnen vorgenommen.
Die Pulsoxymetrie ist in den letzten zwei Dekaden zu einer klinisch etablierten und
zuverla¨ssigen Messmethode geworden [36, 58]. Mit einer angegebenen Messgenauigkeit
von ± 2% im Sa¨ttigungsbereich von 70 - 100% liegt das Criticare 504 im Leistungs-
bereich der im klinischen Einsatz befindlichen Pulsoxymetriesysteme [39, 43, 58]. Die
Messwerte des Criticare 504 werden EKG-synchronisiert ermittelt, was die Stabilita¨t bei
der Ermittlung der Parameter erho¨ht [20].
Die Fehlerquellen der Messtechnik in der Pulsoxymetrie sind gut untersucht [58].
Mo¨gliche Hauptgru¨nde fu¨r falsche Messungen der psO2 mittels Pulsoxymeter sind:
Bewegungsartefakte (v.a. auch passive, nicht vom Patienten verursachte) [16, 19], Ver-
rutschen des Sensors vom Applikationsort [19], mangelnde Durchblutung [7, 16, 19],
Vasokonstriktion und Hypotension [58, 64], sowie Streustrahlung [19] und das Vorhan-
densein von Dysha¨moglobinen [58, 65, 67].
Gerade in Hypoxie hat die mangelhafte Anbringung des Sensors großen Einfluss auf
die Messgenauigkeit von Pulsoxymetern [4]. Ana¨mie und geringer Ha¨matokrit verrin-
gern die Pra¨zision von Pulsoxymetriesystemen [58, 64]. Die unterschiedliche Lichtinten-
sita¨t der eingesetzten LED-Leuchten kann die Messgenauigkeit von Pulsoxymetern im
Niedrigsa¨ttigungsbereich beeinflussen [13]. Als mo¨gliche Fehlerquellen der Pulsoxyme-
trie in der Fliegerei verdienen Bewegungsartefakte, insbesondere auch Vibrationen, die
schlechte Sensorapplikation und evtl. auftretende Streustrahlung besondere Beachtung
und gesonderte Untersuchung. Severinghaus resu¨miert allerdings, dass die Vibration als
Sto¨rquelle der Messpra¨zision von Pulsoxymetern wa¨hrend eines Hubschrauberfluges un-
problematisch sei [58].
Seit la¨ngerem gibt es im Pulsoxymetriebereich neben Transmissionssystemen auch Re-
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flexionssysteme auf dem Markt. Unter fliegerischen Gesichtspunkten bietet die Transmis-
sionspulsoxymetrie bestimmte Nachteile. Fu¨r den Transmissionssensor gibt es nur weni-
ge Applikationsorte wie z.B. Finger, Zehen oder Ohr. Diese Applikationsorte sind beim
Flugzeugfu¨hrer prima¨r ungu¨nstig, da die Hand zur Bedienung und Steuerung des Flug-
gera¨tes reserviert ist, Zehen wa¨hrend des Flugbetriebes nicht zuga¨nglich sind und das
Ohr im Helm verborgen ist bzw. durch den Helm starke Druckstellen am Applikations-
ort nicht sicher ausgeschlossen werden ko¨nnten. Als U¨berwachungsmethode bietet sich
daher die Reflexionspulsoxymetrie, die in einer weiteren, im Rahmen dieses Forschungs-
projektes entstandenen Dissertation na¨her erla¨utert wird, an. Nach U¨berwindung mess-
technischer Probleme [25] zu Entwicklungsbeginn erscheint dieses Verfahren auf Grund
der vielfachen Applikationsmo¨glichkeiten (in diesem Projekt die Stirn) fu¨r Luftfahr-
zeugfu¨hrer und deren Besatzungen besonders geeignet.
Betrachtet man neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Pulsoxymetrie ist als Aus-
blick zu erwa¨hnen, dass es seit einiger Zeit ein sog. CO-Pulsoxymeter auf dem Markt
gibt. Das Pulsoxymeter, dem acht Wellenla¨ngen fu¨r die Messungen zur Verfu¨gung ste-
hen, ist in der Lage, neben dem COHb auch den Gehalt an Metha¨moglobin im Blut
von Probanden zu bestimmen (Rainbow-SET Rad-57 eight-wavelength CO-Oximeter
von Masimo Corporation, Irvine, USA). Erste Untersuchungen an Freiwilligen waren
erfolgversprechend [3]. Damit ko¨nnte eine ganz wesentliche Schwachstelle der Messtech-
nik der Pulsoxymetrie, die in der vorliegenden Dissertation noch keine Beru¨cksichtigung
finden konnte, na¨mlich die zu hohe Berechnung der Sauerstoffsa¨ttigung bei u¨berho¨htem
COHb im Ko¨rper, wie sie z.B. bei Rauchern vorkommen kann, bald der Vergangen-
heit angeho¨ren, ebenso wie die verfa¨lschte Ermittlung der Sauerstoffsa¨ttigung bei einem
erho¨hten Metha¨moglobinspiegel im Blut. Daneben werden in der Pulsoxymetrie zuneh-
mend erfolgreich neue Messalgorithmen bei der Auswertung der plethysmographischen
Kurvenform zur Berechnung der Atemfrequenzen von Patienten eingesetzt [61].
Als dritte Messmethode kam als Bestandteil des Wiener Testsystems der Firma Schuh-
fried GmbH der Determinationstest zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um einen fu¨r
die Diagnostik von Aufmerksamkeitssto¨rungen und Sto¨rungen in der kognitiven Verar-
beitungsgeschwindigkeit konzipierten psychophysiologischen Leistungstest [10, 48], der
sich insbesondere als ein
”
messgenaues Verfahren zur Erfassung der reaktiven Belast-
barkeit“[48, 55] eignen soll. Dieser Test wurde vor allem deswegen gewa¨hlt, weil gerade
diese beiden Leistungseinschra¨nkungen bei Luftfahrzeugfu¨hrern besonders wichtig sind,
da sie, bedingt durch einen eventuell auftretenden Sauerstoffmangel, beispielsweise zu
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Navigationsfehlern und falscher Einscha¨tzung von Gefahrensituationen fu¨hren ko¨nnen.
Als Anforderungen an Testsysteme zur Detektion von Aufmerksamkeitssto¨rungen sind,
nach Reimann-Bernhardt [48] eine geringe Komplexita¨t, einfache Reaktionsschemata
und sprachfreie, gut diskriminierbare Reize zu nennen. Dies alles trifft fu¨r den Wie-
ner Determinationstest zu. Allerdings ko¨nnen motorische Einschra¨nkungen und visuelle
Defizite die Ergebnisse des DT verfa¨lschen [10]. Diese Art von Verfa¨lschungen konnte,
da die in diesem Projekt untersuchten Probanden gesund waren, von vornherein aus-
geschlossen werden. Der Herausgeber des DT [55] (G. Schuhfried GmbH) gibt fu¨r die
Zuverla¨ssigkeit dieses Tests an, dass die inneren Konsistenzen fu¨r die Hauptvariablen in
allen Testformen zwischen r = 0,98 und r = 0,99 liegen, was den Test sehr zuverla¨ssig
macht. In Kenntnis dieser Bedingungen und Voraussetzungen, und nach Pru¨fung und
Empfehlung dieses Leistungstests seitens des psychologischen Betreuerstabes der HKS,
konnte dieses Testsystem fu¨r die hier vorgestellten Untersuchungsziele in der Ho¨hen-
Klima-Simulationsanlage als geeignet und praktikabel betrachtet werden.
Im Hinblick auf die statistische Analyse der Sauerstoffsa¨ttigungswerte bleibt festzu-
stellen, dass in den meisten Studien zur Pulsoxymetrie (wie auch in den hier pra¨sen-
tierten Untersuchungen) die Qualita¨t der Korrelation als statistischer Zusammenhang
einer zu untersuchenden Messmethode mit einer Standardmessmethode berechnet wird.
Da prinzipiell dieselben bzw. a¨hnliche Werte gemessen werden, sind diese Messwerte mit
ho¨chster Wahrscheinlichkeit miteinander assoziiert [58, 67]. Deshalb gilt in der Fachwelt
als gesichert, dass der sog. Bias, d.h. die Differenz zwischen den jeweiligen Messwer-
ten der zu untersuchenden Methode und denen der Standardmethode sowie die dazu-
geho¨rige Standardabweichung, als Parameter fu¨r die Messpra¨zision angesehen werden
kann [58, 67]. Die Messgenauigkeit des Criticare 504 wurde in Kapitel 4.1.4 dargestellt.
Die Berechnung des Bias diente einer besseren Beurteilbarkeit der Messwerte vor dem
Hintergrund der angestrebten Festlegung eines Warnschwellenwertes fu¨r kritische Sa¨tti-
gungsabfa¨lle. Um Unterschiede zwischen den Messmethoden quantifizieren zu ko¨nnen,
wurden die Resultate auf Signifikanzen gepru¨ft: Bezu¨glich Unterschieden der Messwerte
zwischen Testgera¨t (Criticare 504) und Goldstandard (ABL 800 FLEX) segmentiert in
5%- Intervalle des ABL 800 FLEX, sowie bezu¨glich der Ergebnisse des DT je nach Orts-
und Ho¨henbedingungen.
Die hier vorgestellten Daten wurden demzufolge mit von der Fachwelt anerkannten
statistischen Methoden ausgewertet.
56
5 DISKUSSION
5.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
Es war ein Ziel dieser Arbeit, herauszufinden, wie gut die Messwerte des Transmis-
sionspulsoxymeters Criticare 504 mit den durch das Blutgasanalysegera¨t ABL 800 FLEX
gemessenen Werten der Sauerstoffsa¨ttigung korrelieren, auch vor dem Hintergrund des
regelhaften Einsatzes dieses Pulsoxymeters zur U¨berwachung der Probanden bei den
flugphysiologischen Lehrga¨ngen in der HKS. Dazu wurden drei verschiedene Blickwinkel
gewa¨hlt: Die Vergleichbarkeit aller Werte im gesamten Messwertbereich und auf den drei
Plateaus der Untersuchungsreihe (Ortsho¨he, 15.000 ft und 18.000 ft) sowie die detail-
liertere Betrachtung nach Segmentierung des Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des
ABL 800 FLEX von je 5%. Aus allen drei Blickwinkeln la¨sst sich eine gemeinsame Aus-
sage bezu¨glich der Vergleichbarkeit der Messwerte treffen: Die Qualita¨t der Korrelation
der Messparameter des Criticare 504 mit jenen des Blutgasanalysators ABL 800 FLEX
war gut (Pearson’scher Korrelationskoeffizient, hohes Bestimmtheitsmaß), auch wenn
sich in allen Sa¨ttigungsbereichen ein Trend zur U¨berscha¨tzung der tatsa¨chlichen Sauer-
stoffsa¨ttigung abzeichnete, der im Bereich von < 95 - 90% psO2 besonders deutlich war.
De Jarnette et al. [15] zeigten in ihren Untersuchungen ebenfalls eine gute Korrelation
der an Patienten gemessenen Sauerstoffsa¨ttigung mittels Pulsoxymetrie mit den Para-
metern der Blutgasanalyse. Bei tiefer psO2 bzw. hier insbesondere im Bereich < 95 - 90%
psO2 muss man feststellen, dass (auch) das Pulsoxymeter Criticare 504 die Sauerstoff-
sa¨ttigung tendenziell als zu hoch errechnet. Ursachen hierfu¨r ko¨nnen in der Messtechnik
liegen, wie beispielsweise einer schwankenden Exaktheit der Kalibrationskurve des Puls-
oxymeters, was sich auch in hohen Sa¨ttigungsbereichen an Messwertabweichungen vom
Goldstandard widerspiegelt. In der Literatur werden als Hauptgru¨nde fu¨r eine falsch zu
hohe Berechnung der Sauerstoffsa¨ttigung das vermehrte Auftreten von pathologischen
Dysha¨moglobinen wie COHb und MetHb genannt [58, 65, 67]. Zu hohes COHb findet
sich teilweise im Blut von Rauchern. In der hier vorgestellten Studie waren zehn der
insgesamt 51 Probanden Raucher. Um eine genaue Aussage u¨ber die Verfa¨lschung von
Sa¨ttigungswerten durch Rauchgewohnheiten mit dem Resultat einer falsch zu hohen
psO2-Anzeige bei erho¨htem COHb treffen zu ko¨nnen, mu¨sste eine gro¨ßere Anzahl von
Rauchern versus Nichtrauchern gegenu¨bergestellt und mit dieser speziellen Fragestellung
untersucht werden.
Severinghaus fand zudem heraus, dass eine falsch zu hohe Berechnung der Sauer-
stoffsa¨ttigung resultieren kann, wenn die LEDs in den Sensoren einen zu geringen Ab-
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stand zu den Photozellen haben [60].
Die hier vorgestellten Untersuchungsergebnisse stimmen also mit anderen Untersu-
chungen u¨berein, die auf dem Gebiet der Korrelation von Messdaten von Pulsoxyme-
triesystemen und Blutgasanalysatoren durchgefu¨hrt worden sind.
Neben der allgemeinen Tendenz zur U¨berscha¨tzung des tatsa¨chlichen Messparameters
durch das Pulsoxymeter, ließ sich bei dem nach Ho¨hen aufgeschlu¨sselten Vergleich der
Messwerte eine weitere interessante Beobachtung machen: Die Sauerstoffsa¨ttigungen der
Probanden wiesen unter Ho¨henbedingungen große interindividuelle Differenzen auf. So
gab es Probanden, die auf 15.000 ft eine psO2 von u¨ber 90% hatten, wa¨hrend andere
schon den Grenzwert von 70% unterschritten hatten. Ein a¨hnlicher Effekt zeigte sich bei
18.000 ft, auch wenn bei einem Großteil der Probanden hier deutlich erniedrigte psO2-
Werte gemessen wurden. Dabei war es durchaus mo¨glich, dass gerade die Probanden,
die schnell eine sehr niedrige Sauerstoffsa¨ttigung erreicht hatten, keine Symptome des
Sauerstoffmangels spu¨rten. Auch wenn sich bei zunehmender Ho¨he eine Verschiebung der
Ha¨ufigkeitskurve in den Niedrigsa¨ttigungsbereich beobachten la¨sst, verdeutlichen diese
Ergebnisse die großen Unterschiede, die sich bei der Einwirkung von Unterdruck und
damit abnehmendem Sauerstoffpartialdruck auf Individuen ergeben. Gerade vor diesem
Hintergrund scheint eine objektive, leicht applizierbare und kontinuierliche U¨berwachung
der Sauerstoffsa¨ttigung bei Luftfahrzeugfu¨hrern wie auch Besatzungsmitgliedern beson-
ders sinnvoll.
Nicht zu vernachla¨ssigen bleibt zudem eine weitere Beobachtung, die gleichermaßen
fu¨r beide Messgera¨te gilt, und die die physiologischen Auswirkungen von Ho¨he auf den
Ko¨rper demonstriert: Die peripheren arteriellen Chemorezeptoren gelten nach wie vor
als die einzigen bekannten Messfu¨hler, die das ZNS u¨ber einen Abfall des pO2 im arteri-
ellen Blut informieren ko¨nnen [44, 21]. Der in der Abnahme des Sauerstoffpartialdruckes
begru¨ndete Abfall des paO2 in Ho¨he fu¨hrt zu einer kompensatorisch, neuroregulatorisch
vermittelten Steigerung der Atemfrequenz, woraus ein Abfall des pCO2 resultiert. Die
Sauerstoffdiffusionskapazita¨t nimmt auf Grund des verminderten Druckgradienten zwi-
schen pAO2 (alveola¨rer Sauerstoffpartialdruck) und paO2 ab [40, 44] Zusa¨tzlich fu¨hrt der
Abfall des Sauerstoffpartialdruckes in der Umgebungsluft und konsekutiv auch in den Al-
veolen direkt zu einer Stimulation der Atmung, um den resultierenden Sauerstoffmangel
auszugleichen [54, 21]. Die Hyperventilation, die in dieser Untersuchungsreihe durch die
Probanden eindru¨cklich besta¨tigt wurde, ist einer der ersten sich schnell einstellenden
Kompensationsmechanismen des Organismus unter Ho¨henbedingungen [40]. Die pCO2-
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Werte der Probanden der vorliegenden Studie korrelieren mit 39,82 ± 3,5 mmHg auf
Ortsho¨he, 33,31 ± 5,41 mmHg auf 15.000 ft und 30,30 ± 4,78 mmHg auf 18.000 ft eng
mit jenen in der Fachliteratur, die fu¨r 15.000 ft bzw. 18.000 ft einen durchschnittlichen
arteriellen pCO2-Wert von 32 bzw. 30,4 mmHg angibt [14].
Bei der Betrachtung des Verhaltens der pulsoxymetrisch bestimmten Sauerstoffsa¨tti-
gung nach Segmentierung des Messbereiches in Sa¨ttigungsintervalle des ABL 800 FLEX
von je 5% (Abb. 15, Tab. 5, Ergebnisteil) stellt sich dieser Zusammenhang am ein-
dru¨cklichsten dar: Das Criticare 504 u¨berscha¨tzt in allen dargestellten Intervallen von
100% bis 65% psO2 die tatsa¨chlichen Werte des ABL 800 FLEX. Fokussiert man ge-
nauer, zeigen sich im Vergleich zum ABL 800 FLEX signifikant unterschiedliche Werte
in den Bereichen >90 % psO2 und < 70% psO2. Auch wenn die klinische Relevanz der
großen Abweichung in den hohen Sa¨ttigungsbereichen gering erscheint, muss die Qua-
lita¨t der Kalibrationskurve des Pulsoxymeters hier mo¨glicherweise hinterfragt werden.
Unter Einbeziehung dieser Ergebnisse und vor dem Hintergrund der Pra¨zisierung eines
Warnschwellenwertes fu¨r kritische Sa¨ttigungsabfa¨lle bei Luftfahrzeugfu¨hrern wa¨re eine
Festlegung des Warnschwellenwertes bei Unterschreiten der 90% psO2-Grenze u¨berle-
genswert, auch wenn hierzu noch weiter reichende Untersuchungen von No¨ten wa¨ren.
Ein weiterer Fokus dieser Untersuchungen war darauf gerichtet, die Abweichungen der
Messwerte des Criticare 504 von jenen des ABL 800 FLEX im ausgepra¨gt hypoxischen
Bereich im Vergleich zur Normoxie (i.e. < 70 - 65% saO2 bzw. psO2) zu quantifizieren.
Die Tatsache, dass die Messungenauigkeiten von Pulsoxymetriesystemen im hypoxischen
Bereich gravierender sind als unter normoxischen Bedingungen ist in Studien ha¨ufig ge-
zeigt worden [46, 58, 59, 60, 70, 75]. Daher ging es in dieser Studie nicht so sehr um
die Tatsache ob, als vielmehr um die Beantwortung der Frage um wie viel gro¨ßer der
vermutete Messfehler sein wu¨rde, um damit auch eine Aussage u¨ber die grundsa¨tzliche
Einsetzbarkeit des Criticare 504 zur U¨berwachung von Lehrgangsteilnehmern in der
Ho¨henklimasimulationskammer des Flugmedizinischen Institutes der Luftwaffe treffen
zu ko¨nnen. In der Tat war der mittlere Bias des Criticare 504 bei ausgepra¨gter Hypoxie
mit 3,3 ± 2,5% gro¨ßer als in Normoxie (2,3 ± 1,1%). Das Transmissionspulsoxymeter
Criticare 504 lag damit im Bereich der in seinem Handbuch angegebenen Messgenauig-
keit von ± 2% im Bereich von 70 - 100% psO2 und ± 3% im Bereich von 70 - 50% psO2.
Es liegt damit auch im Rahmen der Messgenauigkeit von handelsu¨blichen Pulsoxyme-
triesystemen [39, 58, 70].
Es ist bekannt, dass Pulsoxymeter in Hypoxie ungenauer messen [46, 58, 60, 67, 70],
59
5 DISKUSSION
was sowohl als U¨ber- als auch Unterscha¨tzung des tatsa¨chlichen Wertes vorkommen kann
[4, 12, 60]. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Ungenauigkeiten bei der Messung nicht
immer allein auf den Modus der Messwertermittlung des Gera¨tes zuru¨ckzufu¨hren sind.
Denn gerade bei etwas a¨lteren Modellen, wie es das Criticare 504 mit einem Herstellungs-
datum von 1993 heute ist, haben die sog. Sensorfehlpositionierung und Bewegungsarte-
fakte einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Genauigkeit bei der Messwertermittlung
[4]. Es ist durchaus denkbar, dass durch die Bedienung des Computerpaneels der Sen-
sor bei etlichen Probanden verrutscht ist und so seine optimale Messposition verlassen
hat. Barker et.al. [2] zeigten 2002, wie durch Optimierung des Messalgorithmus in neuen
Gera¨ten gerade diese Art von Sto¨ranfa¨lligkeit reduziert werden kann. Allerdings liefert
eine andere Publikation Hinweise darauf, dass die Pulsoxymeter der dritten Generation
trotz neuester Mikroprozessortechnik und reduzierter Sto¨ranfa¨lligkeit bezu¨glich Bewe-
gungsartefakten und Perfusionsdefiziten nicht genauer messen als die der ersten und
zweiten Generation [8].
Auch wenn im Kopf-Hals-Bereich einer ausgepra¨gteren, veno¨sen Pulsation Rechnung
getragen werden muss [62], ließ sich in weiteren Studien demonstrieren, dass die An-
bringung des Sensors an einer zentralen Position, z.B. an der Stirn mo¨glicherweise eine
stabilere und weniger sto¨ranfa¨llige Messwertermittlung ermo¨glicht [12, 59]. Bei Luft-
fahrzeugfu¨hrern und deren Besatzungsmitgliedern wa¨re diese Art der Anbringung eines
U¨berwachungssensors ohnehin deutlich gu¨nstiger, da die Ha¨nde unbehindert steuern,
bedienen und einstellen ko¨nnen sollten. Unter Gesichtspunkten des Tragekomforts be-
werteten die Probanden anhand eines nach der Kammerfahrt ausgeha¨ndigten Fragebo-
gens den Transmissionssensor, der offensichtlich bei der Bedienung des Computerpaneels
mehrheitlich hinderlich war, auch deutlich schlechter als den Stirnsensor des Reflexions-
gera¨tes. Mit fast 90% positiver Beurteilung des Reflexionssensors, versus nahezu 75%
negativer Beurteilung des Transmissionssensors fiel das Ergebnis doch recht eindeutig
aus.
Zusammenfassend la¨sst sich also feststellen, dass die Messwerte des Criticare 504 zwar
mit der saO2, gemessen durch das ABL 800 FLEX, korrelieren, bei der Dimensionie-
rung eines mo¨glichen Warnschwellenwertes aber bestimmten Messungenauigkeiten Rech-
nung getragen werden muss. Da das Pulsoxymeter die tatsa¨chlichen Werte tendenziell
u¨berscha¨tzt, mu¨sste ein Warnschwellenwert entsprechend hoch gewa¨hlt werden, um die
Luftfahrzeugfu¨hrer ada¨quat und rechtzeitig vor drohendem Sauerstoffmangel warnen zu
ko¨nnen. Unter mess- und anwendertechnischen Gesichtspunkten wa¨re es erstrebenswert,
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einen Pulsoxymetriesensor im Kopf-Hals-Bereich anzubringen, wobei sich beispielswei-
se ein Stirnsensor anbieten wu¨rde. Dessen Messkopf mu¨sste derart in den Helm des
Luftfahrzeugfu¨hrers integriert werden, dass sich optimale Mess- und Passeigenschaften
kombinieren ließen, damit fu¨r den Anwender ein gro¨ßtes Maß an Sicherheit bei uneinge-
schra¨nktem Bewegungsradius und Komfort sowie freier Sicht gewa¨hrleistet sein ko¨nnte.
Die Studie fu¨hrt also zu dem Ergebnis, dass die Pulsoxymetrie, hier im Besonderen die
Transmissionspulsoxymetrie, ein geeignetes Verfahren darstellt, um den in zunehmender
Ho¨he auftretenden Sauerstoffmangel zu detektieren. Um einen mo¨glichen Warnschwellen-
wert genauer eingrenzen zu ko¨nnen, sollten weitere Untersuchungen mit standardisierten
Testbatterien zu verschiedenen Aspekten der Leistungsfa¨higkeit und Beanspruchung von
Probanden unter Hypoxie durchgefu¨hrt werden.
Ein weiteres Ziel dieser Untersuchungen bestand darin, herauszufinden, ob der Wie-
ner Determinationstest unter den hier erzeugten Bedingungen des Sauerstoffmangels
einen Abfall der psychophysiologischen Leistungsfa¨higkeit zu zeigen vermag. Besonders
betrachtenswert erscheinen in diesem Zusammenhang die Anzahl der richtig und die
Anzahl der falsch beantworteten Reize und additiv auch der ausgelassenen Reizantwor-
ten. Die Anzahl der Richtigen zeigt die Leistungsfa¨higkeit des Probanden an. Nimmt
diese ab, spricht das laut Angaben der Entwickler des Testsystems fu¨r eine
”
erhebliche
Belastung“ des Probanden [55]. Die Anzahl der falschen Reaktionen korreliert eng mit
der Aufmerksamkeit des Probanden, und mit seiner Fa¨higkeit, wichtige von weniger
wichtigen Reizen zu unterscheiden [55]. Die Anzahl der ausgelassenen Reize offenbart
Resignationstendenzen [55].
Bei der Auswertung fiel zuna¨chst auf, dass auf 15.000f ft im Durchschnitt signifikant
mehr Reize in einer signifikant ku¨rzeren Reaktionszeit bearbeitet wurden. Da der
”
Modus
adaptiv“ verwendet wurde - also Darbietung der Reize angepasst an die Bearbeitungsge-
schwindigkeit des Probanden - ko¨nnte man hier den Einfluss eines gewissen Lerneffekts
annehmen - zumal in Fachkreisen unbestritten ist, dass Ho¨henbedingungen die Reak-
tionszeit von Menschen auf bestimmte Reize verla¨ngern [68, 69]. Unter der Erwartung
einer nachlassenden Leistungsfa¨higkeit bei Sauerstoffmangel erscheint es verwunderlich,
dass die absolute Anzahl der Richtigen auf 15.000 ft, also unter ma¨ßiger Hypoxie, im
Probandenkollektiv deutlich ho¨her war als auf Ortsho¨he. Auch hier entsteht der Ein-
druck, dass sich durch den kurzen Zeitabstand zwischen dem Test auf Ortsho¨he und
jenem auf 15.000 ft ein gewisser Lerneffekt fu¨r die Probanden ergeben haben ko¨nnte
und die Leistungseinbuße auf 15.000 ft wiederum noch nicht so groß war, dass sie den
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Lerneffekt aufgehoben ha¨tte. Untermauert wird die Vermutung eines Lerneffektes beim
Lesen von Fachliteratur, die Leistungseinbußen schon in Ho¨hen ab 8200 ft beschreibt
[69].
Um die Ergebnisse der Probanden diesbezu¨glich besser einordnen zu ko¨nnen, griffen
wir auf eine Normstichprobe aus dem regula¨ren Lehrgangsbetrieb zuru¨ck. Diese Normie-
rungsstichprobe wurde auf Ausgangsho¨he Ko¨nigsbru¨ck zweimal hintereinander durch-
gefu¨hrt, um den dabei mo¨glicherweise auftretenden Lerneffekt, der sich an der erho¨hten
Anzahl
”
Richtiger“ im zweiten Durchgang bemerkbar macht zu quantifizieren. Fu¨r diese
Studie machten wir uns dies insofern zu Nutze, als dass wir den Quotienten aus Richtig 2
/ Richtig 1 errechneten, um ihn als
”
Lerneffektfaktor“ mit dem Ergebnis der
”
Richti-
gen“ der vorliegenden Studie auf Ausgangsho¨he zu multiplizieren. Dabei errechnete sich
ein
”
Lerneffektfaktor“ von t = 1,025. Bezog man nun einen Lerneffekt in die Betrach-
tungen ein, so errechnete sich als
”
Lerneffekt-korrigierte“ Anzahl der
”
Richtigen“ fu¨r
die Ausgangsho¨he ein Wert von 254,14, anstatt der tatsa¨chlichen Anzahl 247,94. Dieser
liegt trotz der Quantifizierung eines mo¨glichen Lerneffektes unter der Anzahl der
”
Rich-
tigen“ der Probanden auf 15.000 ft (262,43 siehe Tabelle 8, Kapitel 4.4.1). Die Anzahl
der richtigen Reaktionen war also zuna¨chst auch nach Beru¨cksichtigung eines mo¨glichen
Lerneffektes, anders als in der Normstichprobe des regula¨ren Lehrgangsbetriebes, ho¨her
als auf Ausgangsho¨he.
Da die Anzahl der Reize und damit die Anzahl der Reaktionen im
”
Modus adap-
tiv“ unterschiedlich waren, diente dies als Grundlage einer weiteren Berechnung. Durch
Bildung des Quotienten aus richtigen, falschen und ausgelassenen Antworten mit der
Anzahl der Reaktionen jeweils auf Ortsho¨he und auf 15.000 ft relativierte sich das Er-
gebnis bei den richtigen Antworten: als prozentualer Anteil der gezeigten Reaktionen
wurden auf Ortsho¨he mehr richtige Antworten gegeben als unter ma¨ßiger Hypoxie auf
15.000 ft. Auch wenn die ho¨here Gesamtanzahl der bearbeiteten Reize auf 15.000 ft
einen Lerneffekt impliziert bzw. einen mo¨glicherweise zeitlich zu geringen Abstand zwi-
schen der Durchfu¨hrung der zwei Testdurchla¨ufe, schien das Probandenkollektiv unter
Ho¨henbedingungen zumindest an der Schwelle zu einer deutlichen mentalen Belastung
zu stehen.
Betrachtet man das fu¨r die psychophysiologische Leistungsfa¨higkeit zweite wichtige
Kriterium, na¨mlich die absolute Anzahl der falschen Reaktionen auf einen Reiz, tritt ein
eindeutiger Effekt zu Tage: Die Probanden reagierten bei 15.000 ft auf signifikant mehr
Reize falsch, als auf Ortsho¨he. Dieses Ergebnis la¨sst schlussfolgern, dass die Aufmerk-
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samkeit der Probanden [55], und damit die Fa¨higkeit Relevantes von Irrelevantem zu un-
terscheiden, und mo¨glicherweise auch ihre Kritikfa¨higkeit auf 15.000 ft bereits messbar
reduziert war. Auch der prozentualer Anteil falscher Reaktionen bezogen auf der Anzahl
der Reaktionen offenbarte mehr falsche Reaktionen auf 15.000 ft. Fu¨r die Fliegerei ist
diese Beobachtung sehr wichtig, da es gerade hier auf die mo¨glichst uneingeschra¨nk-
te Aufmerksamkeit und situationsbedingt schnelle und ada¨quate Reaktion ankommt.
Bartholomew et al. [5] beschreiben, dass bereits mittlere Ho¨hen von 12.500 - 15.000 ft
sich auf das Kurzzeitgeda¨chtnis negativ auswirken. Bei einem hohen Informationsgehalt
eines Reizmusters zeigten Probanden jener Studie Defizite bei der Wiederholung des
Musters. Obwohl die Anzeichen des Sauerstoffmangels mit kognitiven und motorischen
Defiziten bereits in der ersten Stunde nach Exposition von hypobarer Hypoxie beginnt
[18], beno¨tigt man laut Literatur einige Stunden, um das Vollbild der Auswirkungen
des Sauerstoffmangels dezidiert untersuchen zu ko¨nnen [5, 63]. Sowohl bei der absoluten
Anzahl der ausgelassenen Antworten als auch bei deren prozentualen Anteil bezogen auf
die Anzahl der Reaktionen offenbarten sich mehr ausgelassene Antworten auf Ortsho¨he.
Es ist sicher zuna¨chst zu diskutieren, ob die Plateaus in dem hier angewendeten Profil
eventuell zeitlich zu kurz bemessen waren, um tatsa¨chlich eine eindeutige
”
erhebliche
Beanspruchung“, und damit eventuell eine Reduktion der absoluten Anzahl der richtigen
Antworten beim DT auf 15.000 ft bei den hier untersuchten Probanden aufzuzeigen.
Weiterhin steht die Frage im Raum weshalb im ersten Testdurchlauf definitiv mehr
Reizantworten ausgelassen wurden, was die Theorie eines Lerneffektes unterstu¨tzt.
Um eine pra¨zisere Einscha¨tzung abgeben zu ko¨nnen, wurden unter 4.4.2 die Ergebnis-
se des DT in Abha¨ngigkeit von der individuell erreichten psO2 bei 15.000 ft dargestellt.
Hier konnte eindeutig belegt werden, dass je niedriger die Sauerstoffsa¨ttigung bei den
einzelnen Probanden war, desto geringer fiel die Anzahl der richtigen Reizantworten aus
und desto mehr Antworten waren falsch bzw. wurden ausgelassen. Zudem wurden von
Probanden mit niedrigerer Sauerstoffsa¨ttigung weniger Reize bearbeitet und damit we-
niger Reaktionen gezeigt. Interessant ist, dass die Reaktionszeit bei hohen und deutlich
hypoxischen psO2- Werten fast gleich war, wohingegen sie unter milder Hypoxie eher
zugenommen hat. Auch wenn das unter deutlicher Hypoxie (psO2 = 75 - 79%) agierende
Probandenkollektiv mit N = 5 recht gering war, la¨sst die beobachtete ku¨rzere Reaktions-
zeit mo¨glicherweise Ru¨ckschlu¨sse auf eine unreflektiertere, automatisierte und deshalb
schnellere Bearbeitung zu, die ebenfalls fu¨r eine nachlassende Kritikfa¨higkeit sprechen
ko¨nnte. Trotz dieser Ergebnisse ist eine eindeutige Aussage daru¨ber, ob die Resultate
63
5 DISKUSSION
des Wiener Determinationstests die Festlegung eines kritischen psO2-Schwellenwertes
mo¨glich machen, schwierig. Es ließ sich jedoch objektivieren, dass bei Sauerstoffsa¨tti-
gungen > 90% die psychophysiologische Leistungsfa¨higkeit - und damit geistige Bean-
spruchung und Aufmerksamkeitsfunktion - messbar besser war, als bei geringeren Sa¨tti-
gungen. Die hier aufgefu¨hrten Ergebnisse des Wiener Determinationstests untermauern
damit die mo¨gliche Festlegung eines Warnschwellenwertes fu¨r kritische Sa¨ttigungsabfa¨lle
bei 90% psO2.
Da es ebenfalls von Interesse war, die einzelnen Reizformen bzw. deren Erkennen
durch die Probanden vergleichen und einscha¨tzen zu ko¨nnen, erfolgte die Aufschlu¨sse-
lung unter 4.4.3. Unter Ho¨henbedingungen wurde, bis auf den hohen Ton, auf alle Reize
ha¨ufiger falsch reagiert als auf Ausgangsho¨he. Dies war zum Teil auch statistisch be-
legbar. Bei den ausgelassenen Reaktionen - ebenfalls ein Kriterium fu¨r ein Aufmerk-
samkeitsdefizit - ergab sich ein etwas inhomogenes Bild bei den optischen Reizen, bei
welchen nur auf
”
gelb“ und
”
gru¨n“ ha¨ufiger eine Reaktion ausblieb. Bei den koordina-
tiven Reizen wurden auf 15.000 ft mehr Reaktionen ausgelassen. Bei beiden akustischen
Reizen wurden dagegen bei Ausgangsho¨he deutlich ha¨ufiger, wenn auch nicht signifikant,
Reaktionen ausgelassen. Die Betrachtung der tatsa¨chlichen Anzahl der Reaktionen als
prozentualer Anteil der geforderten Reaktionen unterstreicht die in diesem Zusammen-
hang gewonnenen Eindru¨cke. Beide akustischen Reize wurden auf 15.000 ft von den
Probanden ha¨ufiger richtig erkannt als auf Ausgangsho¨he. Bei der Reizform
”
Hochton“
ließ sich dieser Eindruck sogar statistisch belegen. Das Ergebnis verwundert insofern, als
in fru¨heren Untersuchungen gezeigt werden konnte, dass bereits ab Ho¨hen von 15.000 ft
die Latenzzeiten akustisch evozierter Potentiale bei Probanden zunehmen, wohingegen
die Amplituden abnehmen [18, 68].
Unter Einbeziehung der vorangegangenen Zusammenha¨nge ist die Vermutung, dass
bei den akustischen Reizen ein Lerneffekt aufgetreten ist, naheliegend. Eventuell ge-
staltete sich die Erkennung und richtige Reaktion auf einen akustischen Reiz im ersten
Testdurchlauf auf Ortsho¨he schwierig und musste erst erlernt werden, um sie dann auf
15.000 ft besser umsetzen zu ko¨nnen. Inwieweit die Resultate bei der Reizerkennung
der To¨ne das Abschlussergebnis des Wiener Determinationstests beeinflusst haben, la¨sst
sich im Nachhinein schwer beurteilen.
Das Gesamtergebnis des Wiener Determinationstests la¨sst die Schlussfolgerung zu,
dass die Leistungsfa¨higkeit des gesamten Probandenkollektivs auf 15.000 ft noch nicht
eindeutig genug verringert war und die untersuchten Personen auch (noch) nicht erheb-
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lich belastet waren. Jedoch zeigten sich Leistungseinbußen mit einer deutlichen Abnahme
der psychophysiologischen Leistungsfa¨higkeit bei Sauerstoffsa¨ttigungen insbesondere un-
terhalb 90% psO2. Einer potentiellen Vera¨nderung des Gesamtergebnisses durch einen
besonders ausgepra¨gten Lerneffekt bei den akustischen Reizen ist mo¨glicherweise Rech-
nung zu tragen.
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6 ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen eines Großforschungsprojektes, das die Entwicklung eines Fru¨hwarnsensors
zur Erkennung eines plo¨tzlich und unerwartet auftretenden Sauerstoffmangels im Flugbe-
trieb zum Ziel hatte, ging es zuna¨chst um die Frage, ob die Pulsoxymetrie als geeignetes
Messverfahren zur Erkennung eines Sauerstoffmangels im Flugbetrieb dienen ko¨nnte.
Dazu wurde an 51 gesunden Probanden wa¨hrend standardisierter Ho¨hen-Klima-Simu-
lation in der Unterdruckkammer des Flugmedizinischen Institutes der Luftwaffe die
Messgenauigkeit eines Transmissionspulsoxymeters (Criticare 504, Criticare Systems Inc.
Waukesha, USA) im Vergleich zur blutigen saO2- Messung (ABL 800 FLEX, Radiometer
Copenhagen, Da¨nemark) mittels Blutgasanalyse aus arterialisiertem Kapillarblut unter-
sucht.
Auf drei Ho¨hen-Plateaus (Ortsho¨he, 15.000 ft, 18.000 ft) wurden Blutproben aus der
Fingerbeere der Probanden abgenommen. Diese blutig gemessenen und als Goldstandard
geltenden Messwerte des ABL 800 FLEX wurden mit den entsprechenden Werten des
Criticare 504 verglichen. Auf zwei Plateaus (Ortsho¨he und 15.000 ft) wurde zusa¨tzlich
ein psychophysiologischer Leistungstest (Wiener Determinationstest) durchgefu¨hrt, um
eine mo¨gliche Minderung der Aufmerksamkeitsfunktion der Testpersonen unter Sauer-
stoffmangel zu objektivieren.
Als fu¨r die Fragestellung essentiell konnte eine gute Korrelation im Sinne eines engen
statistischen Zusammenhangs der Messwerte der Transmissionspulsoxymetrie mit den
Parametern der Blutgasanalyse im Sa¨ttigungsbereich von 100 - 65% gezeigt werden.
Die Pulsoxymetrie kann daher, auch unter den Bedingungen der hypobaren Hypoxie als
geeignetes Messverfahren zur Erkennung eines Sauerstoffmangels betrachtet werden.
Der mittlere Bias der Pulsoxymetrie war unter stark ausgepra¨gter Hypoxie (70 - 65%
saO2) gro¨ßer als unter Normoxie (100 - 95% saO2). Signifikante Messwertunterschiede
gab es bei stark ausgepra¨gter Hypoxie, aber auch in den hohen Sa¨ttigungsbereichen
>90% saO2.
Bezu¨glich der Praktikabilita¨t im Flugbetrieb stellte sich die Transmissionspulsoxymetrie
als nachteilig dar.
Die Ergebnisse des Wiener Determinationstests ließen, ohne dass erhebliche Ein-
schra¨nkungen der psychophysiologischen Leistungsfa¨higkeit bei den Probanden eindeu-
tig nachzuweisen waren, Hinweise auf ein mentale Belastung im Sinne einer nachlas-
senden Aufmerksamkeit auf 15.000 ft erkennen. Der Zusammenhang zwischen hoher
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Sauerstoffsa¨ttigung und besserer Leistungsfa¨higkeit ließ sich eindeutig objektivieren.
Unter Beachtung dieser Ergebnisse und vorbehaltlich weiterer Untersuchungen sollte
bei einem im realen Flugbetrieb operierenden Warnsystem der Schwellenwert fu¨r kriti-
sche Sa¨ttigungsabfa¨lle ausreichend hoch - bei etwa 90% psO2 - dimensioniert werden.
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Abb. Abbildung
AC Alternating current
”
Wechselspannung“
AF Atemfrequenz
BA Blutabnahme
CO Kohlenmonoxyd
COHb Carboxyha¨moglobin
DC Direct current “Gleichspannung“
DK Dekompressionskammer
DT Wiener Determinationstest
EKG Elektrokardiogramm
Hb Ha¨moglobin, desoxygeniert
HKS Ho¨hen - Klima - Simulationsanlage
HZV Herzzeitvolumen
Kap. Kapitel
LED Light emitting diods
MetHb Metha¨moglobin
O2 Sauerstoff
O2Hb Oxygeniertes Ha¨moglobin
paCO2 Arterieller Kohlendioxydpartialdruck
paO2 Arterieller Sauerstoffpartialdruck
pAO2 Alveola¨rer Sauerstoffpartialdruck
pCO2 Kohlendioxydpartialdruck, allgemein
pO2 Sauerstoffpartialdruck allgemein
psO2 (arterielle) Sauerstoffsa¨ttigung gemessen mittels Pulsoxymeter
RR arterieller Blutdruck, oszillometrisch gemessen
saO2 Sauerstoffsa¨ttigung des arteriellen Blutes bzw. des arterialisierten
Kapillarblutes
Tab. Tabelle
TUC Time of useful consciousness
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UK Unterdruckkammer
WFV Wehrfliegerverwendungsfa¨higkeit
X± SD Mittelwert mit zugeho¨riger Standardabweichung
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